m Termometro Digitale Pediatrico DIGI BABY

I:]Zi.] @ ISTRUZIONI PER L'USO

Prima delluso leggere attentamente le awertenze e le modal-
. ita d'usoe conservare per futuro riferimento.
Termometro a misurazione diretta.

A
& Precedentemente al primo utilizzo e dopo ogni misurazione pulire e sanitiz-

zarea sonda. Conservare in luogo sicuro e lontano dalla portata dei bambin,
non & un giocattolo. Non lasciare mai solo il bambino durante la misurazione della
temperatura. Il termometro contiene piccoli componenti (batterie, ecc) che possono
essere inghiottiti dai bambini e metterne a rischio la salute. Leventuale utilizzo su sog-
getti con ridotte capacita cognitive deve avvenire sotto supervisione di un adulto I
fermometro & destinato esclusivamente per la misurazione della temperatura corpo-
rea. I caso di urtj, cadute o qualora sussistano dubbi sul funzionamento del prodotto,
fivolgersi al distributore. In caso di dubbio o di rialzo della temperatura consultare il
medico. Riparte il termometro nella custodia protettiva dopo [utilizzo. Non tentare di
aprire, modificare o riparare il termometro. Per assicurarsi di misurare in modo corretto

la temperatura sequire le seguenti istruzioni.
MODRIQ:ITA D’leJ%O:

1. Accendere il termometro premendo il pulsante ON/OFF

2. Sul visore appariranno in ordine le seguenti scritte:

1BBBE »Ultima misurazione effettuata’ (es. 360°C /98T M) “370°C/986°F"

(temperatura di autotest) » Lo®C/ Lo’F" con °C lampeggiante ad indicare linizio della

misurazione (il termometro iniziera a misurare la temperatura non appena esposto al

calore del corpo)

3. Posizionare il termometro:

a.Uso Ascellare (60 sec): posizionare la punta della sonda nel cavo ascellare e
premere il braccio contro il corpo.

b. Uso Orale (60 sec): posizionare la Fuma della sonda nella parte inferiore della
bocca, sottola lingua e chiudere la bocca.

¢ Uso Rettale (60 sec): inserire la punta della sonda nel retto per alcuni mm.
Se durante tale operazione si rileva resistenza interrompere immediata-
mente. Per misurare la temperatura al neonato per via rettale, sdraiarlo su
un piano rigido su un lato e spostare le gambine verso il petto tenendolo
fermo in modo che non possa voltarsi durante la misurazione. Ricordare che
la temperatura corporea intema & sempre leggermente superiore a quella
esterna (circa 05°C).

4.Un segnale acustico awvisa dell avwenuta rilevazione. ALLARME FEBBRE: Se la tem-
peratura é > 37.8°C (> 1000 °F), viene emesso un suono di allarme.

5. Se viene visualizzata la scritta Lo°C/ Lo°F il termometro ha misurato una temper-
atura inferiore al valore minimo dellintervallo di misurazione. Se viene visualiz-
zata la scritta Hi'C/ HI°F il termometro ha misurato una temperatura superiore
al valore massimo dellintervallo di misurazione. In questi casi si suggerisce di
verificare il corretto posizionamento del termometro e ripetere la misura

6.Dopo la rilevazione spegnere il termometro premendo il pulsante (se viene di-
menticato acceso si spegnera da solo dopo circa 10 minuti).

SELEZIONE DELLA SCFI)\QI.A °CI°F

Per passare da una scala all‘altra, a termometro spento, tenere premuto il pulsante

ON/OFF per 2 secondi dopo i quali sara visualizzato il cambio di unita di misura.

Rilasciare il pulsante, il termometro avvia automaticamente la procedura di auto-

leslé%er procedere con la misurazione.

SOSTITUZIONE DELLA PILA

Il termometro & alimentato da una pila tipo LR-41 (o L736) la cui durata minima

& di 1500 misurazioni. La visualizzazione del simbolo * i "indica che la batteria

& scarica. Per sostituire la batteria: sfilare il coperchio dopo aver rimosso la vite di

sicurezza aiutandosi con un piccolo cacciavite, sostituire la P\\a scarica. Assicurarsi

di avere posizionato la pila correttamente, con il segno “+" rivolto verso il basso.

Chiudere accuratamente lo sportello del compartimento pile e riawitare la vite.

Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori per la raccolta

ature (by about 05 °C)

4. An acoustic signal indicates when the measurement has been completed.
FEVER ALARM: An alarm will sound if the temperature is > 37.8 °C (2 100.0 °F).

5.1 the message Lo°C/Lo°F appears on the display, this means that the meas-
ured temperature is below the minimum value of the measurement range. If
the message HI'C/HI°F appears on the display, this means that the measured
temperature is above the maximum value of the measurement range. In these
cases, it is recommended to verify the thermometer's proper positioning and
to repeat the measurement.

6. After the temperature measurement has been taken, press the ON/OFF button to
tumn the thermometer off (if the thermometer s left on, it wil turn itself off auto-
matically after about 10 minutes).

SELECTING THE UNIT OF MEASURE (°C/°F)

In order to change the unit of measure, hold down the ON/OFF button for 2

seconds with the thermometer off. The change in the unit of measure will be

displayed on the screen. Upon releasing the button, the thermometer automat-
ically performs its self-test procedure in order to allow for temperature meas-
urements to be taken.

REPLACING THE BATTERY

The thermometer is powered by an LR-41 (or L736) battery, which has a mini-

mum duration of at least 1500 measurements. The * i “symbol appears to indi-

cate that the battery is low. To replace the battery: remove the safety screw with

a small screwdriver, remove the cover and replace the old battery. Make sure

you have positioned the new battery properly, with the "+ sign facing down.

Carefully replace the cover to the battery compartment and tighten the screw.

The used batteries must be disposed of in appropriate recycling containers, in

accordance with the indications provided at the end of the instructions. The

batteries are toxic if swallowed and must be kept out of the reach of children.

CLEANING AND DISINFECTION

The thermometer and its probe can be cleaned using a cotton swab moistened

with alcohol or a disinfectant solution. The probe is waterproof. The instrument,

however, is not waterproof and must not be submerged or placed in contact with
water or any other liquids. Never use abrasive detergents, solvents or benzene.

TECHNICAL SPECIFICATION

Temperature range: 32°C (90.0°F) - 42.9°C (109.9°F)

Reading accuracy: £0,1°C (0,2°F) 35,5°C (95.9°F) - 42,0°C (107.6°F); +0,2°C [0.4°F]

<355°C>420°C;

Powered by: LR 41 (L736):1.5V DC battery or equivalent

Extent of operation: 10°C - 35°C (50°F - 95°F) and relative humidity of between

15% and 95% not subject to condensation; 700hPa - 1060 hPa

Expected useful lfe: 10000 measurements

,ﬂf Storage temperature range should be: -25°C~55°C
Always store the appliance in a clean, dry place. Storage humidity range: 20%-85%
@- Storage atmospheric pressure range: 700-1060hPa
IX‘ Applied parts: BF type
Level of protection against the insertion of solid bodies of size/diameter

1P22 > 12 mm and liquids in the presence of dripping water when tilted at 15
compared with product.

“ Manufacturer
(Directive 93/42/EEC amended by Directive 2007/47/EC)

®

Precision de la medicion: +0,1°C (0,2°F) 35,5°C (95.9°F) - 42,0°C (107.6°F); +0,2°C
[04°F] <355°C>420°C;

Alimentacion: pila LR 41 (L736):1.5V DC o pila equivalente

Entorno de funcionamiento: 10°C - 35°C (SO°F - 95°F), con humedad relativa com-
prendida entre 15%y 95% no sujeto a condensacion; 700hPa - 1060 hPa

Vida (il estimada: 10000 mediciones

Nivel de temperatura para la conservacion -25°C~55°C
Mantenerel di
g Intervalo de presion atmosférica de conservacion: 700-1060hPa
@ Parte aplicada de tipo BF

un lugar seco. Nivel de humedad para | ion 20%-85%

Codigo de referéncia ao catélogo do produto
[=T=] Representante europeu autorizado
AX Atencio

Marca CE com nimero de registo do Orgao notificado. Isto indica a conformidade da

Grado de proteccién contra a entrada de cuerpos solidos de ,
P22 didmetro > de 12 mm y de liquidos en presencia de goteo con inclinacion
de 15° con respecto al producto.

“ Fabricante (manufacturer)
(Directiva 93/42/CEE modificada por la directiva 2007/47/CE)

Lote de produccion

Codigo de referencia en el catdlogo del producto
[=T=] Representante europeo autorizado
AN\ idvertencia

C € Marca CE con niimero de registro del Organismo Notificado. Esto indica que es con-
o7 forme a la Directiva Europea 93/42/CEE sobre los productos sanitarios.

Manual de instrucciones
~= Termémetro Digital

Conforme a la directiva MDD 93/42/CEE e 2007/47/CE

Conforme a la norma EN 12470-3:2000+A1:2009

Termémetros clinicos — parte 3: termometros eléctricos compactos (de compara-
cion y extrapolacion) con dispositivo de méxima.

CCOMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA

Los aparatos electromédicos requieren de precauciones especificas en materia
de compatibilidad electromagnética y deben instalarse y ponerse en funciona-
miento conforme a la siguiente informacion sobre compatibilidad electromagné-
tica. Interferencia de frecuencias radio/electromagnéticas (CEM/RFI): las lecturas
pueden verse afectadas por interferencias, si el aparato se utiliza en un campo
electromagnético con radiofrecuencia equivalente o superior a 10V por metro,
aunque el rendimiento del aparato no se vea comprometido de forma permanen-
te. Mantenga el termdmetro al menos a 1 m de distancia de los transmisores de
radiofrecuencia para evitar interferencias.

Le Chicco Digibaby (REF] 0009059000000 est apte & fonctionner dans un environne-
ment électromagnétique ayant les caractéristiques spécifiées ci-dessous. Lacheteur
ou ['utiisateur du Chicco Digibaby [REF] 0000905900000 est tenu de sassurer quil est
utilisé dans un environnement conforme a ces spécifications.

Das Chicco Digibaby [BEF] 0000905300000 ist fiir den Einsatz in einer elektromag-
netischen Umgebung mit folaenden Eigenschaften vorgesehen. Der Kaufer oder Be-
nutzer des Chicco Digibaby (REF] 0000905900000 ist verpflichtet sicherzustellen, dass
das Gerat in einer Umgebung verwendet wird, die diesen Spezifikationen entspricht.

bl L‘appave\\ 216 congu pour étre utiisé dans des environnements de soin & domicile et
et exclusivement dans les chambres des patients et dans les services

destinésau traitement ou au di i dansles hoy les cliniques.
Les limites d'acceptation les plus restrictives du Groupe 1 Classe B (CISPR 11) ont été

considérées et appliquées.

o7 Diretiva europeia 93/42/CEE sobre os Equipamentos médicos. i d i ische Emissi Mg | L s
Manual de instrucoes Phanomen Professionelle Gesundheitsein- UMGEBUNG Enveloppe
R richtungen ) HAUSLICHE?)
—= Termémetro Digital Niveaux dessai dimmunité
Em conformidade com a directiva MDD 93/42/CEE e 2007/47/CE Geletete und - PR 1T .
Em conformidade com a norma EN 12470-32000+A1:2009 gesmtfefulc 9 Gruppe | Phénomene Stuctures O
Termémetros clinicos — parte 3: Desempenho dos termdmetros eléctricos com- SF(()JNEN Klasse 8 sanitaires profes- DESOIN A
pactos (de comparagao e extrapolagdo) com dispositivo de maximo. sionnelles DOMICILE?)
COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA .
Os equipamentos elétricos para medicina requerem precauges especificas em E“'""“W"% )
matéria de compatibilidade eletromagnética e devem ser instalados e colocados e Nicht anwendbar DECHARGES +8kVcontact
em funcionamento de acordo com as informagoes de compatibilidade eletro- thngme/m' ELECTROSTA- CE61000-4-2 2KV +4 KV 48KV, +15 KV air
. o . ? : ) TIQUES e
magnética fornecidas. Interferéncia qe frequéncia radio/eletromagnéticas (CEM/
A ‘as fituras podem sofre(vjmfle(fergncwas . (\7 apareho for “ﬁ‘gz@d‘o e ) Das Gerat ist fiir den Einsatz zu Hause oder in professionellen Gesundheitsein-
pmoase ; Ezznea,ggsﬁﬁg g(;rgpv:’e\&gerq‘;g 222 ‘Cg:;;g,;:ﬁ;g%:fo,maogeegawee,:(g' fichtungen konzipiert und darf nur in stationaren Réumen und in Abteilungen zur Champs électro- 10V/m"®)
Mantenha o termémetro a pelo menos 1 m de distancia dos transmissores por ambulanten Behandlung oder Diagnose von Krankenhausern und Kliniken ein- magnetiques a CEI6100043 ) 80MHz-27
diofrequé P fere P qgesetzt werden. Es wurden die strengsten Abnahmegrenzerte beriicksichtigt und radiofréquence GHz
radiofrequéncia para evitar a interferéncia, angewand, die fir Gruppe | Klasse B (CISPR 11) vorgesehen sind. inadiés 80% AM a 1 kHz
0 Chicco Digibaby [REF] 0000905900000 estd projetado para ser utilizado num am- itlinig n i ifestiokeit - i
biente eletromagnético com as caracteristicas especificadas abaixo. Cabe ao compra- CONFORME
dor ou o utiizador do Chicco Digibaby [REF] 0000905900000 certificar-se de que o REMARQUE : dautres informations
aparelho seja utiizado num ambiente conforme tais especificagdes. Immunittsteststufen concernant les distances & respecter
entre les ha‘ppavew\s dbe‘ cos;m(wc&
. " PP Py . Phanomen tion portables et mobiles éms
decl Gi’f&éﬁmﬂ; UMGEBUNG Champs de teurs) et le Chicco Digibaby
”gmng‘eﬂ‘ HAUSLICHE ) proximité (010009052000000 eivem é‘tvefdsmam
., Estabel ‘tos de satide pro- AMBIENTE ar rapport a X iées & Artsana SpA. ou le fabricant
Fendmeno = ee[vgg;ﬁa‘ﬁ)mu epro DOMESTICO?) Fe’quwpememde (100043 VEGA Technologies Inc. en utiisant les
ENTLADUNGEN 8KV Kontakt [omrauRnF\(au’on informations dE(Toma[(t foulmles dans \‘a
ELEKTROSTA- IEC61000-4-2 I sans résente notice. Toutefols il est conseil-
EMISSOES por TISCHE 21, £ 28R 15KV Lt R e maent e hemamete 3 ine
radiofrequéncia 3 CISPR 11 distance adéquate (au moins 1 m) des
conduzidase Grupo 1 Classe B B téléphones mobiles ou autres appareils
irradiadas Abgestrahite ;gmz ) i ?19 com;\jumtanons Ft)F‘ afin de réduire
. 3 -2, les interférences possibles
N sche Felder bei FCon0043 ) 80% AM bei ' ;
Distorcéo Funkfrequenz TkHz
ga;monjtag — Champs A9
lutuagoes de 130 aplicvel magnetiques . m
tensiofficer KONFORM § 6100048 Sohizouco
(dntagio) HINWEIS: Weiere Informationen zu den NOMNALE e
einzuhaltenden Abstanden zwischen

2O aparelho é adequado para a uuhza%éo em ambiente doméstico ou em estruturas
sanitérias profissionais e pode ser utilizado exclusivamente nos quartos de intema-
40 e nas instalades ambulatoriais, Fava tratamento ou diagndstico, de hospitais
ou clinicas. Foram considerados e aplicados os limites de aceitagao mais restritivos
previstos para 0 Grupo 1 Classe B (CISPR 11).

differenziata secondo le indicazioni riportate alla fine delle istruzioni. Tenere fuori Production Batch Guide . b 30 dofabri idad
Idiﬂlfl ?Atéxla) IdseleaEmztI:ghée ingerite sono tossiche.
ENVIRONNEMENT "
1| termometro e la sua sonda possono essere pulit utilizzando un batuffolo di Productcalogue eerence code Phénoméne Structures sanitaires professionneles ) DESONA Niveis de teste de imuridade
cotone imbevuto con alcool o soluzioni disinfettant. La sonda & waterproof. Lo Furopean Authorized Representative DOMICILE?) X
strumento non &impermeabile, non immergerlo o fare entrare acqua o altri liquid Fendmeno Estabelecimen-
ESE C“I%‘I‘ézl?l(ie Trg@ dlec(ar jenti abrasivi, solventi o benzene. /I\ Caution ENISSIONS en o 105 ge salde DSME‘SETP\‘CT(% )
Intervallo di misurazione della temperatura: 32°C (900°F) - 429°C(1099°F) C € CEmarking with the Registration Number of the Notified Body. This denotes compli- Lﬁggﬁgg:{me k| Groupe 1 P
Accuratezza: +0,1°C (02°F) 355°C (959%F) - 420°C (1076°F) 202°C [04°F] <35,5°C S ancewith %uvopean Directive 93/42/EEC conceming medical devices. d Classe8
>400°C Imadiees GASTAS C 6100042 +8kVem contacto
Alimentazione: pila LR41-L736:1.53V DC o pila equivalente Instructions Manual ELETROESTATICAS Peloar £ 210, +4KY, 48K, 15KV
Temperatura di utilizzo: 10°C - 35°C (50°F - 95°F), umidita relativa compresa tra 15% e Distorsion
A S o — b s — comen e
luctuations de lon applicable magnéticos por ;
/ﬂ/ Intervallo di temperatura per a conservazione: -25°C~55°C %omp\;es thyg\? 923/ ‘%gEzEO%”éj 2}30;@07455 Stadnd?j(d fequirements. }ens\ﬁn/ﬂ\cker ] yad\go(vequénpc\a ECeion ! 28“@%’3%’1&? ‘
D~ omplies with EN 124 HAL tandard requirements papillotement] imadiada b
3 i bl i : Clinical thermometers — part 3: Performance of compact electrical thermome-
G logo asciutto. perla i85 ters (non-predictive and predictive) with maximum device. ) Lappaella 4 congu pour éte e ans de soin 3 domicle et CONFORVE
€3 menvlodipressione amosfeica i conserazione 700-0601Pa ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY et exclusiement dans s chambres des paten's et dans es senvices NOTA: € possel slctar mas informa-
Medical Electrical Equipment needs special precautions regarding EMC and needs destings au traitement ou au ambulatoire dans les hapitaux et es ciniques, s sobre as distancias de separacio
IE Parte applicata di tipo BF to be installed and put into service according to the following EMC information. Les limites dacceptation les plus restrictives du Groupe 1 Classe B (CISPR 11) ont été entre os_aparelhos de comunicagio
. ’ i Electromagnetic/Radio Frequency Interference (EMC/RFI): Readings may be affect- considérées et appliquées. Fov radioffequéncia portéteis e m
d fi di corpi soldi i dime 2di12 mme edif the unitis operated within a radio frequency electromagnetic field strength of Campos proxi- (transmissores] e o Chicco Digibaby/
P22 5 liquidin presenza di gocciolamento con inclinazione di 15° rispetto il prodotto. approximately 10 volts per meter, but the performance of the instrument will not arati - . " y mo de aparelhos 0000905900000 contactando a Artsana
Faobicte mnufcue e e o ecp he el o Bl e
u (Direttiva 93/42/CEE modificata dalla direttiva 2007/47/CE) mavay fiom R tansmitters o avoid rado frequency nteference. Niveaux dessai d éncia te manual. No entanto, é aconselhavel
LotiodiProd . rr(vjamevdo Eerr‘no'meuo ad uma )déstén‘ua
1] Lottodi Produzione The Chicco DigiBaby 0000903900000 is intended for use in the electromagnetic Phénome adequada (pelo menos de 1 m) de tele-
environment specified below. The customer or the user of the Chicco DigiBaby eromene stuctures ENVRONNENENT mGveis ou outros aparelho de comunica-
Codice diriferimento a catalogo del prodotto itis used in such sanitires profes DESONA &0 por radiofrequéncia para minimizar
sionnelles DOMICILE) possivels interferéncias
Rappresentante europeo autorizato N I L
DECHARGES . B
At ' +8kV contact Campos magnéti- 4
A fenzione HONE ELE%L%?A' CEI61000-4-2 + 2KV, £4 KV, +8 KV, +15 KV air s eﬁequ%nma IEC61000-4-8 ég Q/ngjéo H
C € Marchio CE con numero di registrazione dellOrganismo notifcato. Co indica la con- X facility HEALTHCARE NOMNAL
ais7 formita dela Direttiva europea 93/42/CEE sui Dispositivi medici environment?) ENVIRONMENT ) -
Champs électro- 10V/m?) *)0 aparelho projetado para a utlizagio em ambiente doméstico ou em estruturas
Manuale di istruzioni magnetiaues a CEI610004-3 bl 80MHz-27GHz sanitarias profissionais e pode ser utlizado exclusivamente nos quartos de interna-
. ‘ C%nduatag and i QPR vadgofrequente 80%AM 3 1 kHz 40 e nas instalagdes ambulatoriais, para tratamento ou diagndstico, de hospitais
—== Termometro Digitale anM EISG\ONS ) Group 1 Class B Inradies ou clinicas. Nos testes de imunidade foram considerados e aplicados os fimites de
Conforme all ditetiva MDD 93/42/CEE e 2007/47/CE s e
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Temmay e _ e greaens e ot deiicompatic | SR kit ol g el || 0o Doy SISO s s & s s
COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA tonsandFicker apparells de_communication portables
| dispositivi elettromedicali necessitano di precauzioni speciali in materia di Champs de S\g""bgg& és%;%&oﬁb[‘fpﬁ‘fsﬁ GARANTIA
ggggnglgt‘aﬂ %fytﬂt;g‘rgg‘gg‘egg% ;glebv‘ﬁgoe‘egé%em wamnae\llalga emmses\ ‘Innl ggfzg;g Ell Tlhﬁe(qu\pgnent\ssu\tab‘\efor duse in HomeHeathrévwonmemand onfessw?na\‘ He- DVDX\EVE\;E " éte demandées 3 Atsana SpA. o6l abi- Otermd ontra todos os defeitos de fabrico, em condices normais de.
_ alth Care Environment limited to patient rooms and respiratory treatment facilities parrapport . - P Ot
di frequenze radio/elettiomagnetiche (CEW/RFI): % letture possono subie nhospital r lnics.The more restictve acceptance s of Gioup 1 Clss B (CISPR Feqmpemem de | CHOIO004S %Wﬁﬁéiﬁ@fﬂﬁ&”%fy"néﬁ‘“éiﬁﬁ uso,segundo 0 2l de nstrugdes, por um periodo ded i da
interferenze se Iapparecchio viene utilizzato in un campo elettromagnetico 11)have been considered and applied communication I et noice Toutloi i et consel- data de aquisigao. Esta garantia nao serd aplicada em caso de danos provocados por utii-
con radiofrequenza pari o superiore a 10 Volt per metro, ma le prestazioni sans fil RF 16'de mainteni le themometie 3 une zagdoimpropria. Em caso de reparagdo no periodo deggvanua,enwgotermomeno‘ com
dellapparecchio non saranno compromesse in modo permanente. Mantenere L o disance adéquate U mois 1 m) des arespectiva prova de compra, ao distribuidor, que tratard da reparacao ou da substituicio
gvlﬁgmnmé%g(gggmﬂo 1 mdi distanza dai trasmettitori a radiofrequenza per @léphones mobies ou autes aoparels grtuta A presente garantia n3o confere ao comprador nenhurn dieio partcular de na-
3 i de communications RF afin de réduire les tureza legal. Os direitos do comprador pode variar de regido para regido ou de pais para
Immunity test levels nterférences possibles. pais. Em caso df dicados no presente a dedorou
II'Chicco Digibaby [REF] 0000905900000 & progettato per essere utiizzato in un ao distribuidor Artsana S.p.A Quando utilizado e mantido de acordo com as instrugdes de
ambiente elettromagnetico con le_caratteristiche sotto specificate, Lacquirente o Professional HOME utilizagao, o produto ndo possui uma vida til limitada. Em caso de quebra ou danos ao
utiizzztore del Chicco Digibaby [REF] 0000905900000 & tenuto ad assicurarsi che Phenomenon healthcare HEALTHCARE szagmngiques 304/m) produto, desfaga-se do mesmo de acordo com as instrugdes.
I'apparecchio venga utiizzato in un ambiente conforme a talispecifiche. faciity envi- Em‘éﬁ?’; 3quence CEI6100048 | 501z 0u60Hz
ronment ’ NOMINALE @
del prods i id g DIGI BABY
p g
ELECTROSTATIC . +8KV contact ) Lappareil a été congu pour étre utilisé dans des environnements de soin a domicile
fessonal’ AMBIENTE DISCHARGE FCOI00042 15l 4k, 28K £15 Wair et professionnels, et exclusivement dans les chambores des patients et dans les ser- GEBRAUCHSANLEITUNG i
Fenomeno Strutture sanitarie professionali?) DOMESTICO?) vices destinés au traitement ou au diagnostic ambulatoire dans les hopitaux et les Lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch und bewah-
dliniques. Les limites dacceptation d'IMMUNITE les plus restrictives ont été prises ren Sie diese fir ein spateres Nachschlagen auf.
Radiated RF EM EC 6100043 ) ‘88}%’2 ?)Z 1GHz en compte et appliquées. Thermometer mit direkter Messung.
EMISSONIin CSPR1T felds 80% AW at 1z ) Avant application d'une modulation. HINWEISE
radofiequenza ) Gruppo 1 I Ce niveau de test implique ne distance minimale dau moins 15 cm enre le Den Filhler vor dem Gebrauch und nach dem Messen reinigen und sterisiren.
condottee Classe B Chicco Digibaby BEF] 0000905900000 et les sources de champs magnétiques de Sicher aufbewahren und von Kindern fernhalten, esist kein Spielzeug. Lassen Sie
fradiate COMPLY fiéquence dectrique das Kind bei der Temperaturmessung niemals allein. Das Thermometer enthalt Keine Telle
) SSJE d&“ﬂ"“?g; ‘Qé‘:xgg;‘ogo?‘gbs‘gpg?d' GARANTIA (Batterien, usw) die das Kind verschlucken kann und somit eine Gesundheitsgeféhrdung
istorsione darstellen. Die Anwendung an Personen mit eingeschrénkter kognitiver Fahigkeit darf ledig-
amonce o commirlons e | temmerro et arantzadd Conta cluier defectode BbACACOn, e COn i e At s Enacenen eigen D Themonetr et asciech 2
F“négz%‘i‘ Non gppliczbie Prodmity fields 0000905900000 can be ?equg diciones de uso normales, segn lo previsto en el manual de instrucciones, porun - kyesqung der Korpertemperatur,Im Falle von StoRen, Herabfallen oder falls Zweifel an der
ensione/flicker from RF . periodo de dos afios desde la fecha de compra. Esta garantia no seré aplicada en Funkt htigkeit des G h den Sie sich bitte an lhren Handler Wend:
(sfarfallamento) sted to Artsana Sip.A or the manufactu A ¢ unktionstiichtigkeit des Gerts entstehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler. Wenden
[sfarfallamento) ww:ye‘\‘e”sz‘ ion IEC61000-4-3 terVega Technologies Inc, through the caso ge %anos de[v;vados de *C usqma?ecuado‘Edn caso de{rep‘ar?cwogduvame el Sie sich bei Zweifeln oder bei Anstieg der Temperatur an einen Arzt. Thermorneter nach
; contact indicated i the present ma- periodo e garantia, enviar el Lermometro con el documento relativo de compro- Gebrauch in das Schutzetui zurlicklegen. Versuchen Sie icht, das Thermometer zu offnen,
3 L‘ap})avecchwoé progettato per [uso in ambiente domestico o n stutture sanitarie equipment nual, Howevev,\madwsab\gm keepthe bacion de la compra y entregar al distribuidor que se ocupara de la reparacion 0 7, verangen oder zu reparieren Begathten Sie nachstehende Hinweise fir ein korrektes
professionali e pud essere utilizzato esclusivamente nelle camere di degenza e in thermometer at adequate distance of at de la sustitucion gratuita. La presente garantia no confiere al comprador derecho Messen der Temperatur,
repart destinati al trattamento o alla d\agnos\ ambulatoriale di ospedalie cliniche. least, 1 m from mobile phones or other especial de naturaleza legal alguna. Los derechos del comprador pueden variar ANWENDUNG
Sono stati considerati e applicati i limiti di accettazione pils restritivi previsti per il R communications transmitters in seqn el pafs o el estado. En caso de problemas no indicados en el presente ma- 1. Thermometer mit der ON/OFF Taste einschalten
Gruppo 1 Classe B (CISPR11). order o reduce possible nterferences, nual, dirgirse  revendedor o al distrbuidor Artsana SpA El producto utiizadoy ' dem Display erscheinen nacheinander folgende Schiifen:
mantenido segun las instrucciones de uso tiene una vida Uil limitada. 1BBALE Letzte Messung' (zB. 360°C M/968°F M) »'37.0°C/986°F (Testtemperatur)
m;izﬂp&wa o0 30AM0) %:Lo"c/ L;"F",bwobe{ “QI ddu'i/\h Blinken gelré Beg\m;( der Messung anze\gtI (?)as
iermometer beginnt mit der Miessung, sobald es aer Korperwarme ausgesetzt Ist
el prova mmunt magneti feds. SObzorEobz @ Termémetro Digital Peditrico DIGI BABY 3 Temomete ankgen Y P &
. " a.Achselmessung (60 Sek): Die Spitze des Fiihlers in der Achselhdhle positio-
fenomeno St AMBENTE 9 The equipmentis suitable for use in Home Health Environment and Professional He- INSTRUCOES PARA A UTILIZAGRO nieren und den Arm gegen den Brustkorb gedriickt gehalten.
”““%'e Sa”"‘a”e DONESTICO) alth Care Environment limited to patient rooms and respiratory treatment faciities Antes da utilizagao, leia atentamente as adverténcias e o modo b.Orale Messung (60 Sek): Die Spitze des Thermometers in den unteren
professional in hos na(\jm clinics. The more restrictive IMMUNITY acceptance fimits) have been de emprego e conserve este folheto para consultas futures. Mondbereich,unter die Zunge egen
considered and applied. Termémetro com medicdo direta. ¢ Rektale Messung (60 Sek): Die Spitze des Fihlers einige mm in den After
SCARICHE +8KV contatto Belore modulaton s appled ADVERTENCIAS ) i : einfihren. Bemgk(en Sie e)men Wﬂerstand‘ brechen Slegden Vorgang unver-
ELETTROSTA- FCI00042 | 3944k, 48K £15 KV aia )This tes lvel assumes a mmw?um d\sflan(e between the %h\c(of D\P\Baby Antes da primeira utilizago e apds cada medicao, limpe e desinfete a zliglich ab. Um die Rektaltemperatur bei einem Baby zu messen, legen Sie es
e S 0005055000000 and sources o e requency migreiceld o et S om sonda. Mantenha o termormetro em localseguro e longe do alcance das seitlich auf eine feste Unterlage und ziehen Sie seine Beinchen zur Brust hin.
i WARRANTY U‘SQS;O u:?‘ne d“’“égg;q‘“emdoé ’:1‘1”? Odfe‘xfngni'e‘?'g?g:{g"j“Pﬂav‘“g d:faa’;‘{e o Halten Sie das Baby fest, so dass es sich wéhrend der Messung nicht drehen
- I edi e rature i y S Uen: I
Campi elettro- 10V/m 1 This thermometer s quaranteed fiee of manufacturing fauls, under normal ‘% d( P o8 o ‘ Pec: g q P kann. Bedenken Sie, dass die \nnemempsvatuvdes Karpers immer etwas ho-
magneticia EC 6100043 ) 80MHz-27 f h | p i as, etc) que podem ser engolidas pela crianga e colocar a sua satide em perigo. her ist als die AuBentemperatur (circa 0,5°C).
radiofiequenza GHz conditions of use according to the manual instructions, for a period of Up O WO 0 eventual uso em sujeitos com reduzidas capacidades cognitivas deve serfefto 4.y Tonsignal weist auf die erfolgte Messung. hin, FIEBERALARM: Betrigt die
inadiati 80% AMa 1 kHz years from the date of purchase. This guarantee does not apply to damage fe- gpengs sob a supenvis3o de um adulto. Otermémetro destina-se exclusivamente a Temperatur > 378°C (> 1000°F), wird ein Alarmton abgegeben
sulting from improper use. Should repair be needed within the warranty period, dicio da t i | E de qued t -t P ST ) 980
dthe th  the proof of purchase (which must be provided medicao da temperatura Corporal, Em caso de quedas, IMPACtos O caso existam 5, Bej den Aufschrifien Lo*C/ Lo°F auf dem Thermorneter wurde eine Temperatur
CONFORME send the thermorneter with the proof of purchase (which must be provided) toiyidas sobre o funcionamento do produto, contacte o distribuidor. Em caso de M | den Aufschrifien HI
! ! ° gemessen, die unter dem Mindestmesswert liegt. Bei den Aufschriften HI'C/
NOTA: & possible richiedere ulteriori in- Z(())frg(\j‘?:Ir?eu:)i'r'cmh/:gerva“r‘\;eé)aar‘{\gutl)a(r(;g:\tve\gwsefh%fncgt?(’sggfm‘es;:Iuav'c'ﬁgstzvdrgs; duvidas ou de aumento da temperatura, consulte o seu médico assistente ou pe- T auf dem Thermometer wurde eine Temperatur gemessen, die Gber dem
formazioni sulle distanze di separazione v d diatra. Volte a guardar o termometro no estojo de protecéo apds a sua utilizagao. Hochstmesswert liegt. In diesem Fall sollte sichergesteltt werden, dass das
{12 apparecchi i comunicazione 3 radio- vary from country to country or state to tate. I case of problems notreported in - Nzo tente b, modificar ou reparar o temémeto. Para assegurar uma mediao Thermometer kovrektgange\egt wurde, dann die Memﬁg ‘wiederholen.
Campiin frequenza portatii e mobil (trasmettiori) this manual, please contact your Artsana S.p.A dealer or distributor. The product correts, siga as instrugoes abaixo. 6.0as Th ter nach dem M “ausschalt (bleibt hentlich ht
prossimita di e Chicco Digibaby (REF| 0000905900000 used and maintained according to instructions has an unlimited life span. In the MODO DE USO .esa:\ache(cr;?rgimenunlsz voir?e‘bff;i”&aussc alten {Dlelot s versenentich an, ge
a‘ ?g’v:ﬁh‘glzt‘ge EC 6100043 \t/tgg?t%sghdﬁbgéﬁ?‘aﬂi E“AE g‘ a\%ﬁgﬂgﬂgﬁ event of breakage or damage, dispose of according to instructions, 1. Prima o botao ON/OFF paraligar o termémetro, AUSWAHL DER MESSSKALA “CFF
newireless in riportat nel presente libretto. i consiglia 2.Novisor surgem, por ordem, as seguintes mensagens . Zum Umschalten von einer Skala zu anderen muss die Taste ON/OFF beim ausge-
radiofrequenza comunque di mantenere | termometro Termé Digital Pediatrico DIGI BABY 188,85 Ultima medigao efetuadz’ (por ex. 36 0°C M/96.8F M) »'37,0°C/98 6°F schalteten Gerét 2 Sekunden lang gedriickt werden, danach wird der Wechsel der
auna g\slanza adeguata (almeno 1 m) fermometro Digital Pedidtrico (temperatura de autoteste) »"Lo°C/ Lo°F* com “Cintermitente que indica o inicio Messeinheit angezeigt. Taste auslassen, das Thermometer startet automatisch den
gg ’;i\ﬁfggzw‘ gﬂ:\m}n ggguzﬁv;(%é g: INSTRUCCIONES DE USO g; En;;\aaoo [(gvzje(;)momeuo comega a medir a temperatura assim que € exposto , um mit der Messung fortzufahren.
4 BATTERIEWECHSEL
ridure e possbli inerferenze. EE Antes del uso leer atentamente las advertenciasy las modali- 3 posicione o termémetror D
as Thermometer funktioniert mit einer Batterie, Typ LR-41 (oder L736), mit
Temémetrod eg§df}5 CLe_ USO‘ ¥ conservar para futuras consultas. a. Usoaxilar (60 seg): posicione a sonda na axila e pressione o brago contra o corpo. einer Lebensdauer von mindestens 1500 Messunge\{f Das Syr(nbu\ ‘g “)ZE\gI
Campi magnetici ermometro ce medicion directa. b.Uso oral (60 seq.): posicione a sonda na parte interior da boca, sob a lingua, an, dass die Batterie leer ist. Batteriewechsel: Deckel abziehen, nachdem Sie die
dllafrequenza C 6100048 30A/m Y ADVERTENCIAS : - efecheaboca Sicherheitsschraube mit einem kleinen Schraubenzieher abgenommen haben,
NOMINALE : 50Hz0 60 Hz Antes del primer uso y despus de cada medicion, impie y esterilce la ¢.Uso retal (60 seg.): insira a sonda no reto, apenas alguns milimetros. Se f '
- A K N die leere Batterie austauschen. Auf ein korrektes Einlegen der Batterie achten,
direte sonda. Mantener en un lugar sequro y fuera del alcance de los nifios, no durante a operacao detetar alguma resisténcia, interrompa a medicao mit dem Pluspol“+"nach unten. Das Batteriefach wieder gewissenhaft verschlie-
es unjuguete.No deje nunca solo al nifio durante la toma de la temperatura. El ter- P 9

) L‘apfareccmo & progettato per [uso in ambiente domestico o in strutture sanitarie
professionali e pud essere utilizzato esclusivamente nelle camere di degenza e in re-
parti d lla diagnosi di ospedali e cliniche. Nelle
prove diimmunita sono stati considerati e applicati imiti di accettazione pil restritivi

) Prima della modulazione.

) Questo livello di a presuppone una distanza minima di almeno 15 cm tra il
Chicco Digibaby [REF] 0000905900000  le sorgenti di campi magnetici alla fre-
quenzadiTete.

GARANZIA

Il termometro € garantito contro o?m difetto di fabbricazione, in normali condizioni
diuso, secondo Guanto previsto nelmanuale di istruzioni, per un periodo di due anni
dalla data di acquisto. Questa garanzia non sara applicata in caso di danni derivanti
da un utilizzo improprio. In caso di iparazione neF eriodo di garanzia, inviare i ter-
mometro con relativa prova dacquisto (da esibire) al distributore che si occupera
della riparazione o della sostituzione gratuita. La f)resente qgaranzia non conferisce
allacquirente nessun particolare diritto di natura legale. | diritti dellacquirente pos-
50N0 variare da paese a paese 0 da stato a stato. Ne?[asu di problemi non segnalati
nel presente manuale rivolgersi al servizio clienti numero verde 800 188 8981l pro-
dotto utilizzato e manutenuto secondostruzioni d'uso non ha una vita utie imitata
In caso di rottura o danneggiamento smaltire secondo le istruzioni.

@ Digital Paediatric Thermometer DIGI BABY

E]Zi.] @ INSTRUCTIONS FOR USE

Please read carefully the wamings and instructions before
Thermometer for direct measurement.

use and keep for future reference.
WARNING
AC\ean and sanitize the probe prior to use and after each measurement.
This device is not a toy and must be kept in a safe place out of the reach
of children. Never leave the child unattended while measuring their tempera-
ture. The thermometer contains small parts (batteries, etc) that could be harmful
if swallowed. Any use upon individuals with limited cognitive abilities must be
supervised by an adult. The thermometer must only be used for measuring the
body temperature. If the product is subjected to any jolts or falls, or if you have
any doubts regarding its functionality, please contact your local distributor. In the
event of any doubts or high temperature measurements, consult your doctor.
Place the thermometer in its protective case after use. Do not attempt to open,
modify or repair the thermometer. In order to ensure correct temperature meas-
urements, follow the instructions below.
DIRECTIONS FOR USE:
1. Press the ON/OFF button to tur the thermometer on.
Z.The‘ meésages below will appear on the display in the order in which they
are liste
“BBA% » *Last measurement taken” (ex. 36.0°C M/96.8°F M) » *37.0°C/98.6°F"
(self-test temperature) » “Lo°C/ Lo°F" with °C flashing to indicate the start of the
measurement (the thermometer will begin measuring the temperature as soon
asit is exposed to the body’s heat)
3. Position the thermometer:
a. Armpit Use (60 sec.): place the tip of the probe in the armpit and press the
arm against the body.
b. Oral Use (60 sec.): place the tip of the probe under the tongue and close
the mouth.
. Rectal Use (60 sec): insert the tip of the probe a few millimetres into the rec-
tum. Stop immediately if any resistance is encountered during this operation,
In order to measure the infant’s temperature rectally,lay the infant on their side:
on a hard surface and bend their legs toward their chest, holding them still
50 that they cannot turn over during the measurement. Remember that the
body's internal temperature is always slightly higher than its external temper-

mdmetro contiene pequefios componentes (pilas, etc) que pueden ser ingeridos
por los nifios y poner en riesgo su salud. El uso en personas con capacidades cog-
nitivas reducidas debe realizarse bajo la supervision de un adulto. El termémetro
sirve Unicamente para la medicion de la temperatura corporal. En caso de golpes,
caidas o cuando existan dudas sobre el funcionamiento del producto, dirfjase al
distribuidor. En caso de dudas o de aumento de la temperatura, consulte con el
médico. Después del uso guardar el termémetro nuevamente en su caja protecto-
ra. Nointente abrir, modificar o reparar el termometro, Para asegurarse de realizar una
toma correcta de la temperatura, siga las siguientes instrucciones.

MODALIDAD DE USO

1.Encienda el termémetro presionando el boton ON/OFF.

2.En el visor apareceran en el siguiente orden las siguientes leyendas:

888 » "Ultima medicion realizada’ (¢j. 360°C M/96SF M) » 37.0°C/986°F"
(temperatura de auto test) » "Lo°C/ Lo°F" con °C que parpadea para indicar el ini-
cio de la medicion (el termémetro iniciaré a tomar la temperatura en cuanto sea
expuestoal calor corporal)

3. Colocacion del termometro:

a.Para uso Axilar (60 seg.): coloque la punta de la sonda en la cavidad axilar y
presione el brazo contra el cuerpo.

b. Para uso Oral (60 seg.): coloque la punta de la sonda en la parte inferior de la
boca, debajo de la lengua y cierre la boca,

. Para uso Rectal (60 seg.): introduzca la punta de la sonda unos mm. en el
recto. Si durante dicha operacion detecta una resistencia, interrumpa inme-
diatamente la operacion. Para medir la temperatura del recién nacido por
via rectal, cologue al nifio sobre un plano rigido apoyado sobre un costado
ylleve sus piemas hacia el pecho sin que se mueva para que no pueda darse
la vuelta durante la medicion. Recuerde que la temperatura corporal interna
es siempre ligeramente superior a aquella externa (unos 0,5°C).

4. Una sefial acustica avisa cuando ha terminado la medicion. ALARMA FIEBRE: Sila
temperatura es > a 378 °C (2 100.0 °F), se emite una alarma,
5.Sise visualiza la leyenda Lo°C/Lo°F el o ha medido una temperatura

imediatamente. Para medir a temperatura do recém-nascido por via re-
tal, deite-o sobre uma superficie rigida, de lado, e aproxime as pernas do
peito, mantendo-o imével, de forma que néo se vire durante a medicao.
Relembramos que a temperatura corporal interna é sempre ligeiramente
superior a externa (cerca de 0,5 °C).
4,Quando a medigdo estiver concluida, ouve-se um sinal sonoro. ALARME FEBRE:
Se a temperatura for > 37,8 °C (= 100,0 °F), é emitido um sinal de alarme.
5. Se for visualizada a mensagem Lo°C/ Lo°F, o termémetro mediu uma tem-
peratura inferior ao valor minimo do intervalo de medigdo. Se for visualizada
a mensagem Hi*C/ HI’F, o termémetro mediu uma temperatura superior ao
valor méximo do intervalo de medicao. Nestes casos, sugere-se que verifique
0 posicionamento correto do termémetro e repita a med\géo
6. Apds a medigdo, desligue o termdmetro pressionando o botao ON/OFF (se
se esquecer do termometro aceso, este ira desligar-se automaticamente apos
cerca de 10 minutos).
SELEGAO DA ESCALA °C/°F
Para mudar de escala, com o termémetro desligado, mantenha pressionando
o botéo ON/OFF durante 2 sequndos. Em sequida, serd visualizada a troca de
unidade de medigdo. Solte 0 botdo. O termémetro inicia automaticamente o
procedimento de autoteste para proceder a medico.
SUBSTITUICAO DA PILHA:
O termémetro é alimentado por uma pilha de tipo LR-41 (ou L736), cuja duragdo
minima € de 1500 medigdes. A exibicao do simbolo” i "indica que a pilha esta
descarregada. Para substituir a pilha: retire a tampa depois de desapertar o parafu-
50 de seguranga com a ajuda de uma pequena chave de fendas e substitua a pilha
descarregada. Assegure-se de que posiciona a pilha corretamente, com o sinal “+"
virado para baixo. Feche cuidadosamente a tampa do compartimento das pilhas e
volte aapertar o parafuso. As pilhas descarregadas devem ser descartadas nos con-
tentores de reciclagem especificos, de acordo com as indicagdes no final das ins-
trugdes. Mantenha fora do alcance das criangas: as pilhas séo toxicas se ingeridas.

inferior al valor minimo del intervalo de medicion. Si se visualiza la leyenda Hi*C/
Hi°F el termometro ha medido una temperatura superior al valor maximo del
intervalo de medicion. En estos casos se recomienda verificar el funcionamiento
correcto del termdmetro y repetir la medicion.
6.Después de la toma de la , apague el 6 resionando
el botdn (si se olvida de apagarlo, se apagara solo pasados unos 10 minutos).
SELECCION DE LA ESCALA °C/°F
Para pasar de una escala a otra, con el termémetro apagado, mantenga presio-
nado el boton ON/OFF durante 2 segundos, tras el cual se visualizara el cambio
de unidad de medida. Suelte el boton, el termometro inicia autométicamente el
procedimiento de auto test para realizar la medicion.
SUSTITUCION DE LA PILA
El termémetro estd alimentado por una pila tipo LR-41 (0 L736) con una duracion
minima de 1500 mediciones. La visualizacion del simbolo * i “indica que se ha
descargado la baterfa. Para sustituir la pila: quite la tapa después de haber quitado
el tornillo de sequridad ayudandose con un pequenio destornillador; sustituya la
pila usada. Aseglirese de haber colocado correctamente la pila, con el signo “+"
dirigido hacia abajo. Cierre cuidadosamente la tapa del compartimiento pilas y
enrosque el tornillo. Las pilas usadas deben tirarse en los respectivos contenedores
para la recogida selectiva segin las indicaciones presentes al final de las instruc-
ciones. Mantenga las pilas fuera del alcance de los nifos: si se ingieren son téxicas.
LIMPIEZA Y DESINFECCION
Eltermometroy su sonda pueden impiarse utiizando un disco de algodén humedeci-
doenalcohol oen soluci tantes. Lasonda Elinstrumento
noesimpermeable, por lo tanto, no lo sumerja en el agua ni permita que le entre agua
u otrosliquidos. No utiice nunca detergentes abrasivos, solventes o benceno.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Intervalo de medicion: 32°C (90.0°F) - 42,9°C (109.9°F)

LIMPEZA E DESINFECCAQ

0 6 e a sonda podem ser limpos utilizando algoddo embebido em
dlcool ou solugdes desinfetantes. A sonda é a prova de agua. O termometro ndo
éimpermedvel. Nao o mergulhe nem deixe que entrem dgua ou outros liquidos.
Nunca utilize detergentes abrasivos, solventes ou benzeno.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Intervalo de medicdo: 32°C (90.0°F) - 42,9°C (109.9°F)

Precisdo da medicao: +0,1°C(0,.2°F) 35,5°C (95.9°F) - 42,0°C (107.6°F); +0,2°C [0.4°F)
<355°C>420°C;

Alimentagdo: pilha LR 41 (L736):1.5V DC ou outra pilha equivalente

Condiges de funcionamento 10°C - 35°C (50°F - 95°F) e humidade relativa entre
15% e 95% ndo sujeita a condensagao; 700hPa - 1060 hPa

Vida dtil esperada: 10000 medicdes

J/ Amplitude de temperatura para a conservagao: -25°C~55"C

Conserve o dispositivo em local seco. Amplitude de humidade para a
@ conservaco: 20%-85%

g Faixa de presséo atmosférica de armazenagem: 700-1060 hPa
Parte aplicada de tipo BF

Grau de proteqdo contra a entrada de corpos sélidos de dimenses/
P22 didmetro > de 12 mm e de liquidos na presenca de derramamento com
inclinagdo de 15° em relagao ao produto.

“ Fabricante (manufacturer)
(Diretiva 93/42/CEE modificada pela diretiva 2007/47/CE)

Lote de produgéo

Ben und die Schraube wieder anbringen. Leere Batterien miissen nach den am
Ende der Anleitung genannten Hinweisen zur Millltrennung in entsprechende
Entsorgungsbehdlter geworfen werden. Fiir Kinder unzuganglich aufbewahren:
bei Verschlucken giftig.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Zur Reinigung von Fiihler und Thermometer einen mit Alkohol oder Desinfiziermittel
getrankten Wattebausch verwenden. Der Filhler ist wasserfest. Das Messinstrument
ist nicht wasserfest, nicht in Wasser oder andere Fliissigkeiten tauchen bzw. davor
‘dem Eindringen schiitzen. Niemals aggressive Reinigungsmittel, Lisungsmittel oder
Benzol verwenden,

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurmeetbereik: 32°C (90.0°F) - 42.9°C (109.9°F)

Precisie: 0,1°C(02°F) 355°C (95.9°F) - 42,0°C (107 6°F); £02°C [04°F] <35,5°C >42,0°C;
Voeding: batterij LR41-L736: 1.5V DC of gelijkwaardige Batterij

Werkelijke meetschaal 10°C - 35°C (S0°F - 95°F), relatieve luchtvochtigheid van 15% tot
95% zonder condensvorming; 700hPa - 1060 hPa

Erwartete Nutzungsdauer: 10000 Messungen

/ﬂ/ Temperatuurniveau bjj het bewaren: -25°C~55°C
Bewaar het apparaat op een droge plaats. Vochtniveau bij het bewaren 20%-85%
g Luftdruckbereich fir die Aufbewahrung: 700-1060 hPa
@ Toegepast gedeelte van het type BF
Gegen das Eindringen von Feststoffen mit Abmessungen/Durchmesser >
1P22 12 mm und Flissigkeiten in Gegenwart von Tropfen bef einer Neigung von
15° zum Produkt.

“ Hersteller (Manufacturer)
(Richtlinie 93/42/EWG durch die Richtlinie 2007/47/EG geéndert)

Produktionscharge

Artikelnummer im Produktkatalog
Autorisierter Vertreter fiir Europa
& Warnung

C € Die CEXennzeichnung mit der Registrierungsnummer der anerkannten Priftelle. Dies
oir - weist auf die Einhaltung der Européischen Medizingerate-Richtlinie 93/42/EWG hin,

Gebrauchsanleitung
—== Digitalthermometer

Conform de richtlijn MDD93/42/EEG en 2007/47/EG

Conform het voorschrift EN 12470-32000+A1:2009

Medische thermometers - deel 3: Prestatie van compacte elektrische (extrapole-
rende en niet-extrapolerende) ther met 1t
ELEKTROMAGNETISCHE VERTRAGLICHKEIT

Medizinische elektrische Geréte erfordemn besondere VorsichtsmaBnahmen
hinsichtlich der elektromagnetischen Vertraglichkeit und missen entsprechend
den Angaben zur elektromagnetischen Vertraglichkeit installiert und betrieben
werden. Elektromagnetische/Funkfrequenzstorung (EMK/RFI): Die Messwerte
konnen beeintréchtigt werden, wenn das Gerét in einem elektromagnetischen
Feld mit einer Hochfrequenz von 10 Volt oder mehr pro Meter verwendet wird,
aber die Leistung des Gerats wird nicht dauerhaft beeintrachtigt. Halten Sie das
Thermometer mindestens 1 m von den HF-Sendern entfernt, um Strungen zu
vermeiden.

(O]

tragbaren und mobilen Funkkommu-
nikationsgeraten %ndem) und dem
Chicco Digibaby REF] 0009059000000

Felderin Nahe konnen von der Artsana SpA. oder

von drahtlosen
der Hersteller VEGA Technologies Inc

égglm:g{gm“ [EC6100043 angefordert werden, indem S\ge die in

Funkfrequenz dieser Gebrauchsanleitung gelieferten

9 Kontaktdaten benutzen. Es ist jedoch

ratsam, das Thermometer in einer ange-
messenen Emfemung von mindestens
1'm von Mobiltelefonen oder anderen
Funksendern zu halten, um mogliche
Stérungen zu minimieren,

Magnetfelder der 9

NERNOTROM: ECoioas | BEMI

FREQUENZ Coseron

) Das Gerét ist fiir den Einsatz zu Hause oder in Emfesswone\\en Gesundheitsein-
richtungen konzipiert und darf nur in stationaren Raumen und in Abteilungen zur
ambulanten Behandlung oder Diagnose von Krankenhusern und Kliniken einge-
setzt werden. Bei den Immunitétstests wurden die strengsten Abnahmegrenzwerte
beriicksichtigt und angewandt.

) Vor der Modulation.
) Diese Testebene nimmt einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Chicco Di-
gibaby [REF] 0000 Quellenvon der an.
GARANTIE
Der Hersteller gewahrt ab Kaufdatum 2wei Jahre Garantie auf Fabrikationsfehler unter normalen, in
der Gebrauchsanleitung beschriebenen les Diese Garantie
findet bei unsa brauch k dung.Im Fal einer Reparatur wahrend der Garan-

tiezeitist das Thermometer mit entsprec fandler 2u sen-
den, der sich um die kostenlose Reparatur oder den Ersatz kimmern wird, Die vorliegende Garantie
erteift dem Kaufer keine besonderen Rechtsanspriiche. Die Rechte des Kafers konnen von Land zu
Land oder von Staat zu Staat unterschiediich sein. Bei auftretenden Problemen, die nicht in der Be-
dienungsanleitung genannt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Handler oder den Artsana SpA
Vertreiber. Das sa rodukt hat! bensdauer. D

defekte oder beschadigte Gerdt unter Beachtung der Anleitungen korrekt entsorgen.

@ Thermométre Digital Pédiatrique DIGI BABY

E]Ii.] @ NOTICE D'INSTRUCTIONS

Lire attentivement les avertissements et le mode demploi avant
Iutilisation et les conserver pour toute consultation future.

Thermométre a mesure directe.

MISES EN GARDE
&Avam la premiére utilisation et aprés chaque mesure, nettoyer et désinfecter

a sonde. Conserver dans un lieu stir et loin de la portée des enfants ; ceci
nlest pas un jouet. Ne jamais aisser lenfant seul pendant la mesure de la température.
Lethermométre contient de petits éléments (piles, etc) qui peuvent étre avalés par les
enfants et mettre leur santé en danger. Léventuelle utlisation sur des sujets dont les
capacités mentales sont réduites doit se faire sous la surveillance d'un adulte. Le ther-
mometre doit étre exclusivement utilisé pour la mesure de la température corporelle.
En cas de chocs, de chutes ou déventuels doutes sur le fonctionnement du produit,
sadresser au distributeur. En cas doute ou de température élevée, consulter votre mé-
decin. Ranger le thermomeétre dans son étui de protection apres [utilisation. Ne pas
tenter douvrir, de modifier ou réparer le thermometre. Pour garantir une mesure de la
température Correcte, suivre les instructions suivantes.
MODE D’EMPLOI
1. Allumez le thermometre en appuyant sur le bouton ON/OFF.
2.Lafficheur indiquera dans lordre les mentions suivantes :
"1B88% > Demiére mesure effectuée’ (par ex. 36.0°C M9G8 M) »'37.0°C/986°F"
(température dautotest) » “Lo°C/ Lo°F" avec °C qui clignote : indique le début de la
mesure (le thermométre commencera a mesurer la température dés quil sera exposé
alachaleur du corps)
3. Position du thermometre :

a.Usage Axillaire (60 sec) : placez la pointe de la sonde dans le creux de laisselle
etserrezle bras contre le corps.

b. Usage orale (60 sec) : placez la pointe de la sonde dans la partie inférieure de la
bouche, sous la langue, puis refermer la bouche.

. Usage rectal (60 sec) : enfoncez de quelques mm la pointe de la sonde dans le
rectum. Si vous notez une certaine résistance durant cette opération, interrom-
pez-la immédiatement. Pour mesurer la température du nouveau-né par voie
rectale, allongez-e sur le coté sur une surface rigide et repliez ses jambes vers la
poitrine en le tenant fermement, de fagon & ce quil ne puisse pas se retourner
durant la mesure. Rappel quela é orporell tou-
jours légerement supérieure a celle externe (denviron 05°C).

4.Un signal sonore avertit que la mesure est effectuée. ALARME FIEVRE :Sila tempéra-
tureest > 37.8°C (> 1000°F), une alarme sonore retentit
5.5ila mention Lo°C/ Lo°F apparat, le tt étre a mesuré une 6 infé-

) Lappareil a été congu pour étre utilisé dans des environnements de soin & domicile
et professionnels, et exclusivement dans les chambres des patients et dans les ser-
vices destinés au traitement ou au diagnostic ambulatoire dans les hopitaux et les
cliniques. Les limites d'acceptation dTMMUNITE les plus restrictives ont été prises
en compte et appliquées.

°) Avant application d'une modulation.

) Ce niveau de test implique une distance minimale d'au moins 15 ¢cm entre le
Chicco Digibaby [REF] 0000905900000 et les sources de champs magnétiques de
fréquence électrique.

GARANTIE

Ce thermomgtre bénéficie d'une garantie de deux ans a compter de la date d’achat,
en cas de défaut de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation, conformé-
ment au manuel dinstructions. Les dommages causés par une mauvaise utiisation
ne sont pas couverts par cette garantie. En cas de réparation pendant la période de
garantie, veuillez retourner le thermométre, accompagné de la preuve d'achat (@
montrer), au distributeur qui se chargera deffectuer la réparation oule remplacement
gratuit. La présente garantie ne donne & lacquéreur aucun droit particulier de nature
[égale. Les droits de acquéreur peuvent varier selon les pays ou selon les états. En cas
de problemes non signalés dans cette notice, veuillez vous adresser a votre revendeur
ou distributeur Artsana SpA Ce produit, utilisé et conservé conformément au mode
demploi, a une durée de vie llimitée. Sil est cassé ou endommagé, veuillez [liminer
selon les instructions fournies.

@ Digitale Thermometer Voor Kinderen DIGI BABY

EE @ GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Lees eerst de waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen véor
Thermometer voor directe meting

gebruik en bewaar ze voor latere raadpleging.

WAARSCHUWINGEN
AReimg en ontsmet de thermometer vodr het eerste gebruik en na elke me-

ting. Op een veilige plaats buiten bereik van kinderen bewaren, dit is geen
speelgoed. Laat uw kind niet alleen tiidens het opmeten van de temperatuur. De ther-
mometer bevat kleine onderdelen (batterijen, enz) die kinderen kunnen inslikken en
die hun gezondheid in gevaar kunnen brengen. Het eventuele gebruik op personen
met beperkt geestelij vermogen is uitsluitend onder toezicht van een volwassene
toegestaan. Gebruik de thermometer uitsluitend voor het opmeten van de lichaam-
stemperatuur Wend u tot uw verkoper als het product is gevallen, ergens tegen heeft
gestoten of als u twifelt over de functionering van het product. Raadpleeg uw huisarts
in het geval van twilfel of een verhoging van de temperatuur. Berg de thermometer na
het gebruik op in de beschermende hoes. Probeer niet de thermometer te openen, te
wijzigen of te repareren. Volg de onderstaande aanwijzingen om op passende wize
de temperatuur op te meten.

GEBRUIKSWUZE

1. Schakel de temperatuur in met de knop ON/OFF

2.0p het display ziet u de meldingen:

"(88.8:%"»"Laatste verrichte meting’ (bijv. 36.0°C M/96.8°F M) »"37.0°C/986°F" (auto-

test-temperatuur) » Lo°C/ LoF" met knipperende °C om het begin van de meting

aan te geven (de thermometer begint de temperatuur te meten zodra deze aan de
warmte van het lichaam wordt blootgesteld).

3. De thermometer aanbrengen:

a.Gebruik in de oksel (60 sec): breng de punt van de thermometer aan in de
oksel en druk de arm tegen het i

b. Oraal gebruik (60 sec.): breng de punt van de thermometer onder de tong in
de mond aan en sluit de mon:

. Rectaal gebruik (60 sec): breng de punt van de meter een aantal mm. in het
rectum aan. Onderbreek de handeling onmiddelljk als u weerstand voelt.
Meet de temperatuur door uw baby op een stevige ondergrond op de zij te
leggen en de beentjes naar de borst te brengen. Houd uw baby goed vast
om te vermijden dat uw baby zich tjdens de meting kan omdraaien. Onthoud
dat de interne lichaamstemperatuur iets hoger is dan de externe lichaamstem-
peratuur (circa 0,5°C).

4.Een geluidssignaal geeft aan dat de meting verricht is. KOORTSALARM: Een alarm-
signaal wordt gegeven bij een temperatuur > 378 °C (> 1000 °F).

5. De thermometer heeft een temperatuur gemeten die lager is dan het minimum
van de meetinterval als Lo®C/Lo°F wordt weergegeven. De thermometer heeft
een temperatuur gemeten die hoger is dan het maximum van de meetinterval als
Hi'C/Hi°F wordt weergegeven. Controleer in dit geval of de thermometer correct
is aangebracht en herhaal de meting.

6.Schakel de thermometer na gebruik uit met een druk op de knop (de thermo-
meter wordt na 10 minuten automatisch uitgeschakeld).

KEUZE SCHAAL °C/°F

Houd de knop ON/OFF 2 seconden ingedrukt om bij uitgeschakelde thermometer

van de ene naar de andere schaal om te schakelen. Vervolgens zal de meeteenheid

worden gewijzigd. Laat de knop los. De thermometer start automatisch de auto-
test-procedure op om de meting te verrichten.

DE B‘ATTERIJ VERVANGEN

rieure & la valeur minimum de la plage de mesure. Si la mention HI"C/ Hi°F apparait,
le thermométre a mesuré une température supérieure a la valeur maximum de la
plage de mesure. Dans ces cas, vérifiez que le thermométre soit bien positionné
etrépétezla mesure.
6. Aprés la prise de température, éteignez le thermométre en appuyant sur le bou-
ton (en cas doubli,le thermométre séteindra tout seul aprés environ 10 minutes)
SELECTION DE LECHELLE °C/F
Pour passer dune échelle a lautre, avec le thermométre éteint, maintenez le bouton
ON/OFF appuyé pendant 2 secondes apres lesquelles saffichera le changement
dunité de mesure. Reléchez le bouton, le étre active la

De wordt gevoed door een batterij type LR41 (of L736) met een
minimum duur van 1500 metingen. De batterij is uitgeput als het symbool * it
" wordt weergegeven. De batterij vervangen: schroef de veiligheidsschroef los
met een kleine schroevendraaier en verwijder het klepje; vervang de uitgeputte
batterij. Controleer of de batterij correct met de "+"-pool naar beneden gericht
is aangebracht. Sluit het klepje van het batterijvak en draai de schroef aan. Stop
uitgeputte batterijen volgens de aanwijzingen aan het einde van de handleiding
in houders voor de gescheiden inzameling van afval. De batterijen buiten berek
van kinderen houden: ingeslikte batterien zijn giftig.

REINIGING EN ONDERHOUD

e

procédure d‘autotest pour procéder a la mesure.

REMPLACEMENT DE LA PILE

Le thermométre est alimenté par une pile de type LR-41 (ou L736) dont la durée
moyenne est de 1500 mesures. Laffichage du symbole * 8" indique que la pile est
déchargée. Pour remplacer la pile : retirez le couvercle aprés avoir extrait a vis de
sécurité envous aidant d'un petit tournevis, puis remplacez la pile déchargée. Assurez-
vous davoir correctement placé la pile, avec le signe +" dirigé vers le bas. Fermez
attentivement le couvercle du compartiment des piles et revissez la vis. Les piles dé-
chargées d tre éliminées dans les col de tri prévus & cet effet, selon les
consignes indiquées a la fin des instructions. Tenez-les hors de la portée des enfants
elles sont toxiques si elles sont ingérées.
NETTOYAGE ET DESINFECTION

Le étre et sa sonde peuvent & ésa laide d'un coton imbibé d'alcool
ou de solutions désinfectantes. La sonde est étanche. Linstrument nlest pas imper-
méable, ne pas le plonger dans leau ou y faire pénétrer de eau ou dautres liquides.
Nejamais utiliser de détergents abrasifs, de solvants ou de benzéne.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Intervalle de mesure: 32°C (90.0°F) - 429°C (1099°%F)

Précision de la mesure: +0,1°C (02°F) 355°C (959°F) - 420°C (1076°F); £02°C [04°F)
<355C>420°C

Alimentation: pile LR41-.736:1.5V DC ou pile équivalente

Intervalle de fonctionnement 10°C - 35°C (S0°F - 95°F) et Humidité relative comprise
entre 15% et 95% non sujet a la condensation; 700hPa - 1060 hPa

Vie utile prévue : 10000 mesures

,ﬂ/ Plage de température pour le rangement : -25°C~55"C

_@‘ Conserver le dispositif dans un endroit sec.
Niveau d'humidité pour la conservation : 20%-85%

g Pression atmosphérique de stockage : 700-1 060hPa
Partie appliquée du type BF

Indice de protection contre la é)énétrauon de corps solides ayant des dimen-
P22 sions/diamétre > 12 mm et de liquides en présence de gouttes avec une
inclinaison de 15° par rapport au produit.

Fabricant (manufacturer)
(Directive 93/42/CEE modifiée par la directive 2007/47/CE)

Lot de production

Code de référence au catalogue du produit
Représentant européen autorisé

AN pvertissement

143 Marquage CE avec numéro denregistrement de forganisme notifié. Il indique la

conformité aux e@geﬂ[?i essentielles de la directive européenne 93/42/CEE relative
aux dispositifs médicaux.
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Manuel dinstructions

=== Thermometre Digital

Conforme aux directives MDD93/42/CEE et 2007/47/CE

Conforme & la norme EN 12470-3:2000+A1:2009

Thermométres cliniques - partie 3 : prestation des thermométres électriques com-
pacts (4 comparaison et extrapolation) ayant un dispositif de maximum.
COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA

Les appareils électromédicaux requiérent des précautions particuliéres en matiére de
compatibilité électromagnétique et doivent tre installés et mis en marche conformé-
ment aux informations fournies sur la compatibilité électromagnétique. Interférence

D en de sonde kunt u reinigen door watten met alcohol of een
ontsmettingsmiddel te bevochtigen. De sonde is waterproof. Het instrument is
niet waterafstotend. Dompel het niet onder en laat water of andere vioeistoffen
niet binnendringen. Maak nooit gebruik van schurende reinigingsmiddelen, op-
losmiddelen of benzeen,

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurmeetbereik: 32°C (90.0°F) - 42,9°C (109.9°F)

Precisie: +0,1°C (02°F) 35,5°C (95.9°F) - 420°C (107.6°F); 20 2°C[04°F] <35,5°C >420°C;
Voeding: batterij LR41-L736: 1.5V DC of gelijkwaardige Batterij

Werkelijke meetschaal 10°C - 35°C (SO°F - 95°F), relatieve luchtvochtigheid van
15% tot 95% zonder condensvorming; 700hPa - 1060 hPa

Verwachte bruikbaarheidsduur: 10000 metingen

,l/ Temperatuurniveau bij het bewaren: -25°C~55°C

@' Bewaar het agparaat op eendroge plaats.
Vochtniveau bij het bewaren 20%-85%

g Luchtdrukniveau voor de bewaring: 700-1060hPa
Toegepast gedeelte van het type BF

Graad van bescherming tegen indringen van vaste voorwerpen met af-
1P22 metingen/diameter groter dan 2,5 mm en van vioeistoffen in geval van
vallende druppels op een 15° gekanteld apparaat.

u Fabrikant (manufacturer)
(Richtljn 93/42/E€G gewilzigd door richtlijn 2007/47/EG)

Productiepartj
Referentiecode naar de cataloog van het product
Bevoegde Europese vertegenwioordiger

A Letop

ce CE-merk met registratienummer van de aangemelde instantie. Dat geeft de over-
o eegate‘mmmg met de Europese Richtljn 93/42/EEG betreffende medische hulp-
middelen aan.

Handleiding
—==Digitale Thermometer

Conform de richtlijn MDD93/42/EEG en 2007/47/EG

Conform het voorschrift EN 12470-3:2000+A1:2009

Medische thermometers - deel 3: Prestatie van compacte elektrische (extrapole-
rende en niet-extrapolerende) tf met 1t
ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

De elektromedische hulpmiddelen behoeven speciale voorzorgsmaatregelen
inzake elektromagnetische compatibiliteit en moeten worden geinstalleerd en in
bedrijf genomen volgens de meegeleverde informatie inzake elektromagnetische
s i van radiofrequ magnetische frequenties
(EMC/EMI): de metingen kunnen beinvioed worden door interferenties als het
apparaat wordt gebruikt in een elektromagnetisch veld met radiofrequentie gelijk
aan of hoger dan 10 Volt per meter, maar de prestaties van het apparaat worden
niet permanent negatief beinvioed. Houd de thermometer op een afstand van
tenminste 1 m van de RF-zenderapparaten om interferentie te voorkomen,

De Chicco Digibaby [REF] 0000905900000 werd ontworpen om gebruikt te worden in een
elektromagnetische omgeving met de hieronder beschreven kenmerken. De koper of EE'
bruiker van de Chicco Digibaby [REFI 0009059000000 moet zich ervan verzekeren dat het
apparaat in een omgeving conform de specificaties wordt gebrukt

de fréquences radio/électromagnétiques (CEM/RF) : les lectures peuvent subir des Verklaring van de fabrik ichtlij lek isch
interférences si appareil est utilisé dans un champ électromagnétique a radiofré-
quencesinférieures ou égales a 10Volts/métre, mais les performances de Iappareil ne: Professionele voorzieningen voor de HUISELIJKE
seront pas de maniére permanente. Le étre doit étre éloigné Fenomeen gezondheidszorg ¥ OMGEVING 9
d'aumoins 1 m des émetteurs RF pour éviter les interférences.
Geleide en
Le Chicco Digibaby BEF] (0009059000000 est apte & fonctionner dans un environne- Eesuaa\de ) CISPR11
ment électromagnétique ayant les caractéristiques spécifiées ci-dessous. L'acheteur MISSIES in Groep 1 Klasse 8
ouutilisateur duChicco Digibaby [BEF] 0000905900000 est tenu de sassurer quil est radiofrequentie
utilisé dans un environnement conforme & ces spécifications,
Harmonische
Guide fabricant - émissic vervorming en
ol - Niet van toepassing
ENVRONEVENT fribeie
Phénoméne Structures sanitaires professionnelles ) DESONA
DOMICILE?)
) Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een huiselijke omgeving of in professi-
. onele voorzieningen voor de gezondheidszorg en kan uitsluitend gebruikt worden
EMISSIONS en CISPR11 in de verpleegruimten en in afdelingen bedoeld voor ambulante behandeling of
radiofréquence b Groupe | diagnose in ziekenhuizen en Kiinieken. Er werd rekening gehouden met de meest
conduites et Classe 8 beperkende aanvaardoaarheidsgrenzen vastgelegd voor Groep 1 Klasse B (CISPR
imadiées 11) en deze werden ook toegepast
Distorsion Klari i ichtli i iteit- houder: omhulsel
harmonique et
fluctuations de Non applicable
tension/ficker Niveaus van immuniteitstest
(papillotement)
Fenomeen Professionele
voorzieningen HUISELIKE
voor de gezond- OMGEVING ?)
heidszorg




ONTLADINGEN VAN
Contact £ 8KV
STATISCHE IEC61000-4-2 N
£LEKTRCTET + 2K, £4 R B RV, £15 KV lucht
y
Gestraalde ég Y\A/}Tz 1 27
ekltomaet. | gcginne3 ) o
sche velden met 80% AV a2n
radiofrequentie s
CONFORM
OPMERKING: voor meer informatie over
de separatie-afstanden tussen draagba-
reen nzjobf\e\e [ommumcaé\etélene\\gn
met radioffequentie (zenders) en de
[edeninde Chicco Digibaby BEF 0000905500000
draadloze neemt U contact op met Artsana SpA.
communica- IEC61000-4-3 of de fabrikant VEGA Technologies
tietoestellen n Inc, zie de contactgegevens in"de
dio i handleiding. Er wordt in ieder geval
fadiolrequentie aangeraden om de thermometer op
een geschikte afstand (minimaal 1 m)
te houden van mobiele telefoons of an-
dere RF-zenderapparaten om mogelijke
interferentie te beperken.
e 24m)
velden bij ¥ m )
NOMINALE FCOI00048 1 514 of g0z
netfrequentie
¢) Het apparaat s ontworpen voor gebruik in een huiseljke omgeving of in professio-
ne oo dk dheidszorg en kan uitsluitend worden in
d in afdelingen bedoeld voor behandeling of diag-
nose n ziekenh Klinieken. %\td werd rekening gehouden
met de meest beperkende aanvaardbaarheidsgrenzen en werden deze toegepast.
5)Vo6r de modulatie.
) Dit testniveau vooronderstelt een minimumafstand van tenminste 15 cm tussen de
Chicco Digibaby [REF1 0000905900000 en de bronnen van de magnetische velden
met netfrequentie.

GARANTIE

e is onder normale volgens de handleiding, ge-
qarandeerd vrij van fabrieksfouten voor de duur van twee jaar na datum van aankoop. Deze
qarantie is niet van toepassing bij schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik. In geval

an rep: fjdens d uurt u d samen met het aankoop-
bewijs (dat getoond moet worden) aan de dealer, die voor gratis reparatie of vervanging
zorgt. Deze garantie geeft de koper geen bijzondere juridische rechten. De rechten van de
koper kunnen van land tot land of van staat tot staat verschillen. Wend u tot de winkelier of
de Artsana S.pA. leverancier als het product problemen vertoont die niet in deze handlei-
ding beschreven zijn. Het product heeft geen beperkte nuttige levensduur, mits het volgens
d i gebruikt: jordt. Het productin het geval van een
defect of schade in overeenstemming met de voorschriften verwijderen.

@ Wnegiako Oeppopetpo o Mendia DIGI BABY

Uﬂ @ OAHFIEZ XPHEHE

Mpw a6 T xorion SlaBACTE TPOTEKTIKA TIGTPESOTOIATEIG
NeUEQTE OTO pENNOV.

K1 TOUG TPOMOUG XPrioNG Kat KPQTAOTETIC Yia Vo TIc GUpBou-
OzppopETpo dpeong pétpnong.
TPOOLEE

Tow and Ty mipwm yorion Kot énerta ané kaBe pétpnan, kaBapiote kat aro-
Nupdvete v akiSo. QuAGETE oe olyoupo HEPOC pakpid amo maidi, Sev efvar
il My agrivere noré To maidi H6vo Tou katd T wétpnan T Bepuiokpa-
ol To BeppOLETpo Tepiéet ikpd eéapTiiuiara unatapiec kAT 1iou topei va Katarmel
Tomaibi ki va BEoel aE Kivduvo Ty uyelar Tou. Tuyow. /prion GE GTOUQ e LELEVEC TIVEL-
&mm&'c IKQVOTITEG TIPEME! v TTpaypaTomoiefal umo Ty emBheyn eviiou atayiou. To
DLOLETPO YPNOIHEVE! QTOKAEIGTIKG ia T HETpNan TG Beppokpaciag Tou auwpiatog
Zemepimwon riou yTurm e, mécel f ev undpyou apoIBoNEC via T AetoupylatouTipo-
iovrog ameuBuvBETe aTo Slavopiéa. L& MpITwon 1ou yeTe appIBONEC 1 v aveBaivel
1 Beppiokpacio, cupBoUNeUTETE To yiaTpd. MeTa T Xpran, TooBeTroTe To BepOpE-
oo 0TIV A Bk, Mnv va avoigeTe, fva
ETIOKEUAOETE T0 BEHOLETRO. 01V EIOTE GYOUpOI 0T ETOTGCITE CWOTA TN BEpLIOKDG-
i, akoNoUBrOTE TIC TapaKdTw odnyieG.
TPOMOZ XPHIHE

1. AvayTe 1o BepuoETpo mattiviag To koupr ON/OFF
2,571 0B0un) 61 ELIVIOTOUV LIE Tr) GEIPA Ta TPKATW PvOpaTa:
“BABE > Teheutaia pérpnon’ (my. 36.0°C M9G8 M) »"370°C/986°F" (BokipaoTir)
Bepuiokpacia) » Otav eugaviCetar To irivupa Lo’/ Lo kat 1o aupBoro “C avaPoofr-
vel, onuaiver o apxiCe n pétpnon (to BepuidpeTpo Ba apyioetva perpd m Beppiokpacia
oM exteBel o BeppdTTa Tov opatod)
3.ToroBeTroTe 10 BEppOLETpO:
a Maoyahaia Xprion (60 Seu): TomoBetriote v dkpn T akidag o pooyahaia
KONOTITA KA TIEGTE TO UITPATOO TIPOG TO WAL
b Zropiarik Xprion (60 Seut): torioBetiare y ékon e axiag oto kit pépog tou
OTOATOG KATW a710 T YAWOa Kall KAEIOTE To oTopa.
 Xprion oo OpBo (60 Geut): TomoBeTrioTe Ty akpn T akidag Aiya yiootd péoa
010 0pBo. Edw kata m Sidpkeia g Hétprong Bpefte avtiotaor, SiakoyTe apieauc,
Tavapetprioete T Beppiokpacia a6 o 0pBo Tou Bpépouc, Eamwate To fpgpog
0t pia OKANPr EMQAVEIR 010 TA! Kal GEQTE Ta TIoSPAKIA TIPOG T0 aTrBOG Tou Kal
KPQTTOTE TO OKIVITO Ia vt v HTTopei Vol KIVEFTal KaTd T SIdpKeia TG LETpnonG
Na Bupdore 6m n eowtepikn BepuioKoacia Tou apaTog ehval TévTa eAappa un-
Norepn ano v efwrepikr) (mepinou 05°C).
4.Fva ﬂé’\““j ofua eidomolel ol z'8<5\ yivel ) aviyveuan. XYNATEPMOZ MYPETOY:
Eavn Bepuiokpaoia ivar > 37.8 °C (= 100.0 °F), akoyeTar évag fyoq auvayeppou.
5. Edv ejigaviotel To prvupia Lo/ Lo, 1 i g Bepuiokpaciag mou éxel peTorioe 1o
BeppopeTpo v mm’ﬂsfﬂ a6 Ty NGyt T 0To dopa LETnang EQv epgavi-
el 10 prwupa HI'C/ Hi'F, i e Beppokpaaiag mou éxel iﬂpf}@& 0 BEPLOLETPO
elva avitepn amo Trbuéwm TN OTO GACHQ PETPNONG € QUTEG TIC TIEPITWICEI
%vﬁxgmcu va BeBaiwbeite 6 To BepUOpETpo éyel ToMOBEMPE! cwaTa Kat va enava-
€N ETonon.
6. Agol mpaywatomolnBel n petpnon, OB|OTE T0 BEPUOLETRO ATVTAg TO Ko (v
10 EEYG0ETE avapLévo, B oBiNaEl L6vo Tou énterta ané mepimou 10 emd).
merHTBHzKNMAKA}:F P, -
01V petaBefte a6 T pia kiaka oty Ghn, GTav o BEpLOLETO €ival BnaTo, Koa-
Tote natnpévo To koupi ONOFF v\a?@eurepékma Kal Ec ELpaVIOTE( N u%ay' q
uovoéa&mpnong AQOTE To koupTi To BepLOLETOO EMavekKivel auTopata T Siadika-
00 TN¢ GOKIICOTIKIC HETPNG KAl HTTOPETe Va TTpOXWPIIOETE KaVOVIKA OTr LETPNOT.
ANﬂrkAT AZHrLI‘HZ FdrthfAPIAZ

To BepudpeTpo Togodoreftal and pia natapia tinou LRA1 (f L736) kai f}d)gurm
BiapKeld TG eival mavw and 1500 petprioeic, Otav egoviCeral To oupBoho” B on-
paivel 6Tl n pratapio éyet eEavinBeL la va avTIKATaOTrGETE Ty Hatapia: oUpeTe 10
Karidki yia va 1o Byahete, agod puta EePidioete T Bida e éva Likpo karoaBida, kat
O OWEYEID QVTKATAOTIOTE Ty etavAnuéun pnarapic. Bepawwdere o Tomobeteite
WoTa TV gmmp\'u Kal 0 To aupBoho “+* Bpioketal mpog Ta kamw. KheloTe kahd To
Kardk o) Brjkn Twv praapiiy kat Pidtote  Bida. O Eggvrmuévs; pmaTapiec pérel
VA rIopPITIOVIQL GTOUC EDIKOUG KABOUC ywpIaTri; OUNNOYIG OUHQWAA L TIC OONyiEG
TIOU QVaYPapOVTaI OTO TEAO Tou eyepiBiou ypriong QUAGETE Hakpid amo Ta maidic: e
TIEPITLOT) KATATOOT|C TOUG, £Vl TEI%KE'(

KAGAPIZMOZ KAI ANOAYMANEH

Mropeite va kaBapioete T Beppdpietpo kat T akida pe Aiyo BapBai ge owo-
Tveupa 1 e amoupavik idkua. H akiba eivat abiaBpoxn. H uakeur oeveival
abidBpoyn, pnv T BubiCere To vepo & GMa uypa. My ypnolonolefte mote
NelavTKa ancJPpApunuvﬂm, SiahuTikd 1) BevlOho.

TEXNIKA XAPAKTHPIETIKA

*) O g€omhiopdc eiva kataMnhoc yia yprion o€ oikiakd MiepiBakhov uyeia kal o enay-
Yehpariko mepiBAkhov uyeiovouIkri; povTidag Kar propel va ypnatomoinGet amo-
KheloTikd kat p6vo aTa OwidTia Twv aoBevaw Kal o€ Tunuata mou ipoopilovatyia
 Bepaneian ota E{unsgma 10TpElQ BIAYVWONG TV VOOOKOHElY Kal KAWIKGY. ZTIC
BOKIpEC aTpwolaC EMAEYBNKav KOl EPapOTTAKAY Ta o auaTNPA opia amodoyc

) Mow T Siaudppuwon,

) Autd 1o eninedo Soxiur; mpoinoBétel uia edyioTn andotaon Touhdyiotov 15 avd-
eoa oo Chicco Digibaby [ReF 0000905900000 2 T kat mnyEG payvTikav mediwv
OURVOTATA I0YU0G,

TYHIH
To BeppOUETPO KANDITTETAL e £yYUNGN EVOVTL ENOTTWHATIY KATACKEURG, UTTO KAVOVIKEG
OUVBIKE XProNG OUpLWVA He 600 TTPOBAETIOVTaI OTO YXEIDIBIo OBnyIw, yiat pia mepi-
0 600 ETWV aNO TV o ayopdc, Autr n eyyunan) dev Ba loyUel o€ TepimTwon)
{npiv Tiou Mook Brikav and akatakhnhn xorion, Ze mepimuwon mou To BeppidueTpo Ba
YPELoTel emokeur] katd T SIBPKeIa TG TIEPIGBOU €yyUnoNG, TAPAKAAEIOTE Va T OTek
ete e T oxeTIki) anoden ayopd (Mpérel va miopéyeTal uToypewTikd) oTov Siavopea,
0 ooiog Ba evepyrioe! yia T Swpedv emakeur] f avikataatacn, H mapotoa eyyinan
Sev yopnyel oTov ayopacTr| kavéva Biaitepo Sikaiwpa vopkri piong Ta Sikapara
TOU 0YOPaTr MMopoUy va TIOKIANOUV arid Ypa GE YW 1 ad KpATog o€ KpAToG, Z&
TIEPITTLON Tiou ouvavTioeTe mipoBAiaTa: Mou Sev avapEPOVTaL OTo APV EYXEPIBIo
Ypriong ameuBuvBeite oTo petamwhiTr f oto Slavopéa Ty poidviwy TG Artsana SpA.
To Tipaiv pAgov XPNILOTIOIERTal KOl GUVTTPERTOL GULpWVA e TIC 0dnyiec yoriong Gev
£xel TEpIoPIOYEVT) WXpeNpn (). Z€ MEQITTTOn Tou To Tpoiév aTace! 1) gBaipel, amop-
PIYTE TO OULPUVA e TICOONYiES

@ Termometr Cyfrowy Pediatryczny DIGI BABY

INSTRUKCJA UZYCIA
E]E] @ Prosze uwaznie przeczytac instrukcje przed uzyciem i zacho-
wac jq na przysziosc.
Termometr do pomiaru bezposredniego.

OSTRZEZENIA
&Przed pierwszym uzyciem i po wykonaniu kazdego pomiaru nalezy wy-
czyscic i zdezynfekowac sonde. Przechowywac w bezpiecznym miejscu,
poza zasiegiem dzieci. Produkt nie jest zabawka. Nigdy nie pozostawiac dziecka sa-

®

uzytkowania, zgodnie z instrukcj obstugi, przez okres dwach lat od daty zakupu.
Niniejsza gwarancja nie bedzie obowiazywac w przypadku uszkodzer spowodo-
wanych niewfasciwym uzytkowaniem. W przypadku naprawy w okresie gwaran-
cyjnym, nalezy wystac termometr wraz z dowodem zakupu (do wykazania) do dys-
trybutora, ktory zajmie si¢ naprawa lub bezptatng wymiana. Niniejsza gwarancja
nie daje kupujacemu zadnych szczegélnych praw. Prawa nabywcy moga zmieniac
sie w zaleznosci od kraju lub regionu. W przypadku problemow niewymienionych
w niniejsze] instrukcji obstugi, nalezy skontaktowat sie z lokalnym dystrybutorem
Artsana SpA. Produkt uzywany i przechowywany zgodnie z instrukcja obstugi ma
nieograniczony okres uzytkowania. W przypadku pekniecia lub uszkodzenia pro-
dukt, usuwac zgodnie z instrukcja.

® DIGI BABY Dijital Pediatrik Termometre

[]3] @ KULLANIM ONERILERI

Kullanmadan 6nce uyanilari ve kullanim 6nerilerini dikkatlice
okuyunuz ve ileride referans olmak izere saklayiniz.

Dogrudan 6lgiim icin termometre.

UYARILAR

Ik kullanimdan énce ve her élgiimden sonra sondayi temizleyip dezen-

fekte ediniz. Bu cihaz bir oyuncak degildir; qocuklann erisemeyecegi
qiivenli bir yerde saklayiniz. Olgtim sirasinda qocuklar asla tek baslarina birakma-
yiniz. Uriin, Gocuklarin yutabilecegi ve sagliga zararl olabilecek kiicuik parcalar (pil
vs....) icerir. Zihinsel yetilerinde sorun yasayan kisiler cihazi ancak bir yetiskinin
denetimi altinda kullanmalidir. Termometre sadece beden isisini lgmek amacyla
kullanili. Cihaz darbe aldigi veya distigu takdirde, ya da cihazin calismasiyla
ilgili stipheye diismeniz durumunda, distribiitore bagvurunuz. Sipheli durum-
larda veya yuksek ates durumunda doktorunuza bagvurunuz. Kullandiktan sonra
kilfinda saklayiniz. Termometrenin igini agmaya, onarmaya ya da izerinde degsikiik
yapmaya calismayinz.Dogru olcim yapmak icin asagidaki talimatlara uyunuz
KULLANIM SEKLI
1.ON/OFF dugmesine basarak termometreyi ainiz
2.Ekranda sirayla asagidaki yazilar belirecektir:
“BBAE > "Yapilan son dlgim” (. 36.0°C M/96.&F M) » *37.0°C/98,6°F" ototest
isisi) » “Lo"C/ Lo°F" belirip °C yanip sondiiga zaman 6lcimn bagladidi belirtlir
(termometre viicut isisina temas ettigi anda ol¢ime baglar)
3 !

mego podczas pomiaru temperatury. Termometr zawiera male czesci (baterie, itp),

ktére moga zosta¢ potkniete przez dzieci i stworzy¢ zagrozenie dla ich zdrowia.

Ewentualne uzycie przez osoby o ograniczonych zdolnosciach kognitywnych musi

sie odbywac pod nadzorem osoby dorostej. Termometr stuzy wytacznie do pomia-

Tutemperatury ciafa. W przypadku wstrzasow, uderzer lub w razie watpliwosci na

temat funkcjonowania produktu nalezy sie zwrécic do dystrybutora. W razie wat-

pliwosci lub wzrostu temperatury, nalezy sie skontaktowac z lekarzem. Po zakori-
czeniu uzytkowania, nalezy odiozy¢ termometr do futeratu. Nie probowac otwiera¢
termomnetru, modyfikowac go lub naprawiac. W celu zapewnienia prawidiowego

pomiaru temperatury, nalezy ¢ 2godnie z ponizszymi 0

SPOSOB UZYCIA

1.Wiaczy¢ termometr za pomoc przycisku ON/OFF

2.Na wyswietlaczu pojawia sie kolejno nastepujace napisy:

“88.85%"» “Ostatnio wykonany pomiar” (np. 36,0°C M/968°F M) » *37,0°C/986°F"

(auto test temperatury) » “Lo°C/ LoF"z migajacym °C oznacza poczatek pomia-

U (termometr rozpoczyna porniar temperatury natychrmiast po wyczuciu ciepfa

ciata ludzkiego)

3.Umiedci¢ urzadzenie:

a.Pomiar pod pachg (60 sek): umiesci¢ koricowke sondy pod pacha i przy-
cisnac ramie do piersi.

b. Pomiar w ustach (60 sek): umiescic koricowke sondy w dolnej czedci ust, pod
Jezykiem, i zamknac usta.

.Pomiar rektalny (60 sek): wsunac koricowke sondy do odbytu na glebokos¢
kilku milimetrow. Jezeli podczas tej czynnosci zostanie napotkany opar, nale-
2y natychmiast przerwac dziatanie. W celu dokonania porniaru temperatury
noworodka w odbycie, nalezy ulozy¢ dziecko w pozycji bocznej na plaskie),
sztywnej powierzchni i dosunac ndzki do Klatki piersiowej, utrzymujac je w
pozydji nieruchomej tak, by nie mogto si obrécic podczas pomiaru. Pamietac,
e Wewnetrzna temperatura Ciala jest zawsze nieco wyzsza od temperatury
zewnetrznej (o okoto 0,5°C).

4.Sygnat dzwiekowy zasygnalizuje, ze termometr zakoriczyl pomiar. ALARM
(GORACZKI: Jesli temperatura osiagnie > 37,8°C (> 100,0°F), zostanie aktywowany
sygnat alarmowy.

5. Jezeli zostanie wyswietlony napis Lo"C/ Lo°F, termometr zmierzyt temperature
nizsza od minimalnej wartosci interwafu pomiarowego. Jezeli zostanie wyswie-
tlony napis Hi"C/ HIF, termometr zmierzyt temperature wyzsza od maksymalnej
wartodci interwalu pomiarowego. W tym przypadku nalezy sprawdzic prawidiowe:
ulozenie termometru | powt6rzy¢ pomiar.

6.Po zakoriczeniu pomiaru, nalezy wylaczy¢ termometr naciskajac przycisk (jezeli
termometr nie zostanie wylaczony, po 10 minutach nastapi jego samoistne
wylaczenie).

WYBOR SKALI°C/°F

W celu przejcia z jednej skali do drugiej, przy wylaczonym termometrze nalezy

przytrzymac wcisniety przycisk ON/OFF przez 2 sekundy, po czym zostanie wy-

$wietlona zmiana jednostki pomiaru. Po zwolnieniu przycisku, termometr rozpocz-
nie w sposob automatyczny procedure auto test w celu przystapienia do pomiaru.

WYMIANA BATERII

Termometr jest zasilany bateria typu LR-41 (lub L736), ktrej minimalna zywotnos¢

osigga 1500 pomiarow. Jesli na wyswietlaczu pojawi sie symbol * i * oznacza to,

Ze bateria jest rozladowana. W celu wymiany baterii: przy uzyciu matego wkre-

taka wyja¢ $rubke zabezpieczajaca, zsunaé pokrywe i wymienic zuzyta baterie.

Upewnic sie, ze bateria zostata wiozona w prawidtowy sposob, ze znakiem “+"

zwraconym w dot, Zamkna¢ pokrywe schowka na baterie i przykrecié Srubke.

Zuzyte baterie nalezy utylizowac w specjalnych pojemnikach do recyklingu zgod-

nie ze wskazowkami zamieszczonymi na koricu instrukgji. Przechowywac w miej-

scu niedostepnym dla dzieci: w przypadku potkniecia s one toksyczne.

CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA

Termometr i jego sonda moga byc czyszczone przy uzyciu bawefnianych platkow

2wilzonych alkoholem lub roztworem dezynfekujacym. Sonda jest wodoodporna.

Przyrzad nie jest wodoodporny, nie nalezy go zanurzac, ani uzywa¢ w poblizu

wody lub innych plynéw. Nigdy nie uzywac detergentéw Scierajacych, rozpusz-

czalnikéw lub benzenu.

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiaru: 32°C (90.0°F) - 42,9°C (1099°F)

Dokfadnos¢: £0,1°C (0,2°F) 35,5°C (95.9°F) - 42,0°C (107.6°F); £0,2°C [04°F] <355°C

>420°C

Zasilanie: bateria LR 41 (L736):1.5V DC lub rownowazna

Temperatura pracy 10°C - 35°C (S0°F - 95°F), wilgotnosc wzgledna pomiedzy 15%

295% bez kondensacji; 700hPa - 1060 hPa

Oczekiwana uzyteczna Zywotnos¢: 10000 pomiarow

_,Y Zakres temperatur przechowywania: -25°C~55°"C

Przechowywac w suchym miejscu. Zakres wilgotnosci przechowywania
_®- 20%-85%

g Zakres ciénienia atmosferycznego do przechowywania: 700-1060 hPa
\1‘ Zastosowana czes¢ migjscu typu BF
Stopier ochrony przed wprowadzeniem ciat statych o wielkosci/érednicy

1P22 > 12 mm oraz cieczy w przypadku kapiacej wody przy przechyleniu pod
katem 15° w poréwnaniu z produktem.

a. Koltukaltr Kullanimi (60 san.): sondanin ucunu koltukalti bogluguna yerlesti-
rerek kolunuzu viicudunuza bastinniz.
b. Agizdan Kullanim (60 san.): sondanin ucunu agzinizin alt kismina, dilin altina
yerlestirerek agzinizi kapatiniz.
c.Rektal Kullanim (60 san.): sondanin ucunu rektuma birkag mm sokunuz.
Islem sirasinda herhangi bir direng hissettiginiz anda islemi hemen durdu-
runuz. Yeni doganlarin atesini rektal yoldan élgmek icin, bebeginizi sert bir
ylzeye yan yatinniz, bacaklanni gégstine dogru itiniz ve 6lgiim sirasinda
hareket etmemesi igin sabit tutunuz. Viicudun i sicakliginin her zaman di
sicakligindan hafifce daha yiiksek oldugunu unutmayiniz (yaklasik 0,5°C).
4. Olgtim tamamlaninca sesli bir sinyal duyulur. ATES ALARMI: Olciilen beden isisi
>37.8°C (> 100.0 °F) ise bir alarm sinyali duyulur.
5.Lo°C/ Lo°F yazisi belirirse, termometrenin 8lgtim araliginin minimum degerinin
altinda kalan bir deger buldugunu isaret eder. Hi*C/ Hi°F yazisi belirirse, ter-
mometrenin 6lctim araliginin maksimum degerini asan bir deger buldugunu
isaret eder. Bu durumlarda termometrenin dogru yerlestirilip yerlestirilmedigini
kontrol ederek ikinci bir dlctim yapmaniz tavsiye edilir.
6.0lcim yapildiktan sonra acma kapama diigmesine basarak termometreyi ka-
patiniz (cihaz agik unutuldugu takdirde yaklasik 10 dakika sonra kendiliginden
kapanacaktr).
°C/°F BIRIM SEGIMI
Bir birimden digerine gegmek igin, termometre kapaliyken ON/OFF diigmesine 2
saniye boyunca basiniz; 6l¢ii biriminin dedistidi ekranda gosterilecektir. Digmeyi
birakiniz; bu noktada termometre otomatik olarak ototest islemini baslatacaktr.
PILLERIN DEGISTIRILMESI
Termometre LR-41 (veya L736) tipi bir pille beslenir, pilin minimum sresi 1500 6-
cume esittir* i "sembol pilin bosaldigini haber verir. Pili degistirmek icin: Kiigik
bir tomnavida yardimiyla vidalan soktikten sonra pil bolmesinin kapagini gekerek
cikariniz, bos pili degistiriniz. Pilin “+isareti bulunan ucunun asagi bakmasi gerekir.
Pil bélmesinin kapagint kapatiniz ve vidalan sikiniz. Bos piller, talimatlarin sonunda
belirtilen sekilde aynstirimis atik olarak elden ¢ikanimalidir. Cocuklarin erisemeye-
cegi yerde saklayiniz: yutulduklan takdirde zehirli etkileri vardir.
TEM)‘ZLIKVE DEZENFEKTE ETMI
Termometre ve sonda, alkole veya dezenfektan soliisyona batinimis bir parca
pamukla temizlenebilir. Sonda su gegirmezdir. Cihaz su gegirmez degildi, o yiz-
den suya veya baska sivilara batirmayiniz, icine sizmasini onleyiniz. Asla agindirici
deterjanlar, ¢oziicller veya benzen kullanmayiniz.
TEKNIK OZELLIKLER
Is1 6lcimi arasi: 32°C (90.0°F) - 42,9°C (109.9°F)
Tolerans: £0,1°C (02°F) 35,5°C (95.9°F) - 42,0°C (107.6°F); £0,2°C 04°F] <35,5°C >420°C;
Beslenme: LR41-L736:1.5V DC pil veya esdegerde Pil
Faal 151 Olgtim arasi 10°C - 35°C (S0°F - 95°F), 15% ile 95% arasinda nispi nem orani
kondansasyona tabi degildir; 700hPa - 1060 hPa
Beklenen kullanim 6mrii: 10000 olgim

/ﬂ/ Saklamak igin 1si diizeyi: -25°C~55°C

Cihaz, kuru ve ediniz. Saklamak igin nem duizeyi: 20%-85%

g Depolama atmosferik basinci araligi: 700-1060 hPa

@ Uygulanan bolim BF tipi

I D Cian st o e o P53 st
u g’(}%gﬂ/ﬁ Direktifi le tacil edilen 93/42/EEC Direktifi)

Uretim Grubu

Uriin katalogu referans kodu

Avrupa YetkiliTemsilcisi

/N Dikkat

C € Onaylanmis Kurulusun Tescil Numarasi ile CE isareti. Bu, tibbi cinazlara fiskin 93/42/
aisr EEC sayil Avrupa Direktifine uygunlugu gostent

Kullanim kilavuzu

—=== Dijital Termometre

MDD93/42/EEC ve 2007/47/EC direktifine uygundur

EN 12470-3:2000+A1:2009 standardina uygundur

Klinik termometreler - balim 3: Sicakligin dlciilen en yiiksek degerde kalmasini
saglayan bir tertibatla donatilmis kompakt elektrikli termometrelerin (uyarmasiz
ve uyarmal) performansi

ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK

Elektrikli tibbi cihazlar, elektromanyetik uyumluluk konusunda 6zel onlemler ge-
rektirir ve asagida verilen EMC bilgilerine gre kullanim icin monte edilmeli ve
hazrrlanmalidi. Elektromanyetik girisim/ ragyo frekans girigimi (EMC/RFI): cihaz >
10 Volt/metre'lik radyo frekansi bulunan bir elektromanyetik alanda kullaniliyorsa
okumalar girisime maruz kalabilr, fakat cihazin etkinliginden kalici bir kayip s6z

TaKTe CTeriom Tena)
3.YcTaHoBMTS TRpMOMETP:
2. MoambilweyHoe 1CTons308aHIe (60 CEK.): NOMECTUTS KOHUIK 30H3 B MOIMbILLEN-
HYI0 B3V U DIKET PyKY K Tes
b. IPaNbHOE MCrIONb30BaHWE: [60 CeK): MOMECTUTL KOHUMK 30HAA B HUXHIOK YacTb:
)Ta MOZ A3bIK 1 33KPbITb POT.
KTalTbHOE VCTIONb30BaHYe (60 CEK): IOMECTUTS KOHUMK 30H[A B MAMYIO KVILLIKY
Ha HeCKONBKO M. ECIV BO BPMA 3TO/ ONlepaLi NO4yBCTBYETCA CONpoTvBne-
HUe, HEMEJIEHHO MPEKDaTUTL ee. [11A V3MepeHIA TemmepaTypsl HOBOPOKEH-
HOTO PeKTaNIbHbIM C1ocobOM NONOKMTb €0 Ha ECTKYH0 NOBEPXHOCTb Ha ok 1
CMECTUTD HOKKY 110 HAMDABIEHUIO K TDYY, KDETKO YIEO/1BaA €10 Tak, HTOGbI OH
'HE MOr NOBOPaYNBATLCA BO BDEMA U3VMEDEHMA, HOMHMTD, YTO BHYTDEHHAR Temne-
PaTypa Tena BCeria HeMHOMO MPEBHILLIBET BHELLHIO (0kono 0,5

4.3ByKoBOM CWrHAN  npemynpexaaeT 06 okoHuaHMM  mavepenus,  CUTHAN
ﬂ%Bb\uJEHHOM TEMHEPAT@M: Ecnm Temniepatypa = 378 °C (= 1000 °F) nogaetca
TPEBOKHIV CUTHAN.

5. Ecw oTobpaaerca Haanues Lo°C/ Lo, TemnepaTypa, vauepeHHas TepyOMETOM,
HIPKE MUHUMANBHOTO 3H3YEHUA MHTEPBANa M3MEPEHNA. Ecm OTUﬁpd}KEET(ﬂ Han-
much HI'C/ HIF, Temneparypa, u3mepeHHan TepMOMETOM, BILE MAKCUMATBHOO
3HA4EHIA UHTEDBANa VBMEDEHUA. B 3TVX CySarX PEKOMEHTYETCH MDOBDHTb Mpa-
BUIbHOCTb YCTAHOBKY TEPMOMETDA 1 MOBTOPHTL 3MEPEHIAE.

6.Mocre V3MepeHHA BBIKTIOUMTL TEPMOMETP, HaaB Ha KHOMKY (Mpv OCTaBNIEHMN €m0
BKSTIOHEHHbIM TEDMOMETD BbIKTHOHUTCA CaM MDMMEPHO Yepe3 10 MiHyT).

BbIBOP' IJ.IKAJle"(I“F

[Ins nepexopa ot i [ipyroi, npy Tep! DA

HaxaToit kHorky ON/OFF 8 Teueride 2 Cekyrg, nocte yero Gyaet orof)pa»«eHo M-

HeH/ie eHIAL V3MepeHyR. OTYCTUTL KHOTIKY, TepMOMETD aBTOMATMMECKI 3amyCTUT

ﬂpOu@méﬂABTOTKTﬂﬂﬂ BbINONHEHWA M3MEPEHWA,

3AME \TAPEU

TepmowmeTp paboraet o 63738_?4 Tna LR41 (w1 L736), MAHMabHBI CPOK CyXOb
KoTOpO - 1500 V3mepernit. Otobpaxerute cumzona ' B "yKasblsaeT, uro bataped pas-
pAXera. [11A 3aneHbl GaTapeit: CHATH KDBILKY, MPEBAPATENIBHO C MONOLLbIO ManeHb-
Ko OTBEPTKM YIGVIB 33LLTHBIA BUHT, 3aMeHWTH PaspAerHylo Gatapei, Yoemmbes,
410 BaTapen YCTaHOBNEHa MPBIWIBHO, C CUMBONIOM "+, 0BPALLIeHHBIM BHU3. AKKYPTHO
33KPbITb KPbILLKY HOPO OTCeKa U TATb BUHT. P eyt Heob-
XOfIYMO BbI6DACHBATb B CrieLyaNbHbIe KOHTEHED 1A Pa3enbHOr Chopa OTXOR0B
B COOTBETCTBIAA C YKAB3HAI, MIDUBETIEHHBIMA B KOHLE UHCTDYKLIA. XDaHNTb BHe
JIOCAIGEMOCTH [IETeV: GATaDe/! TOKCHbI MM MDOTATLIBGHHI

YNCTKA U JESUHOEKLMA

TepMOMETD 1 €70 30HA AOMKHbl GbiTb O4MLIEHb C NIOMOLLBIO BATHOTO LLAPHK3, CMOUeH-
HOPO CTIAPTOM VW [e3AHQOULMDYIOLLAIA DACTBODAMM. 30H]] BOZOHENDOHLIREMBIY
MpvBop He ABMAETCA BOLOHENDOHMLIAEMBiN, He MOTDYXaTb €0 B XUIKOCTb W He
ONYCKaTb MDOHUKHOBEHIA BOIb! MWt [IDyTAX KULKOCTER. HAKOM He UCTIonb308aTh
26pasitBHble MOKOLLYe COENCTBA, DACTBODMTENV! W BeH3H,

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUI

Tpenensl u3vepeHia TeVEDaT Db 32°C(900°F)-429°C (1099°F)

Touroctb £0,1°C(02°F) 35,5°C (95.9°%F) - 420°C (107.6°F); +02°C 04°F) <35,5°C >420°C;
Ianwte: Gatapeitka LR41-L736:1 5V DC vt SkBviBaneHTHa.

TenmnieparypHbii pexim ncronb3osai 10°C - 35°C (SO°F - 95°F), OTHOCTeNbHaA Bak-
HocTb O 15% /10 95%, He nofBepraeTcA 00pasoBario Kogercata; 700hPa - 1060 hPa
Oxupaemblii COOK MCNonb3oarwa: 10000 MsmepeHmii

/ﬂ/ TewmnepaTypHbii pexvi xpareris:-25°C~55°C
XparuTe nprbop B CyXom MeCTe. YPoBeHb BAKHOCTY Nph XpareHin 20%-85%
g [1Mana30H aTMOCGEPHOTO 4asnexis Ana xpareris: 700-1060hPa

Korakmvpytousaa-acts vn BF

CreneHb 3alLTsI OT NOMGaHIA TBEPIbIX YaCTIAL| Pa3MEPOM//aVETPOM > 12
1P22 MM M XAKOCTE 1D KaMenafieHi C YoM HaknoHa 15° o oTHOWeHIo K
npubopy.

Maroroswens (manufacturer)
“ (Mmpexvsa 93/42/CEE  nonpaskamy, BHECEHHbIMI B COOTBETCTBM C AVIDEKTUBO
Q)

TMapTts u3penuit
Kopy & kaTanore vanenuit
YnonHoMOuEHHbI! eBpONeMCKyii NpeaCTaBTenb

/N Buvare

3tiak CE C pervCTpaUMOHHSIM HOMEDOM HOTVQUUMPOBaHHOTO Oprara. O

sg YKa3biBaeT Ha CoOTRETCTRVE esponeiickot JJupexTvse 93/42/EEC, vacatowedica

MEAHUUMHCKWX NPHBOPOE.

VIHCTPYKUWA N0 3KCNyaTaUmMm

—==L|ugposoit TepmomeTp

Coorsercrsyer [upexvse MDD93/42/CEE v 2007/47/CE
Coorsercrayer [lpextvge EN 12470-3:2000+A1:2009

TepMOMETDb! MeIIVLMHCKe — YaCTb 3: SKCTYaTaLIMOHHbIE XaDaKTEPCTIKN KOMITaKT-
HblX EKTPHECKIIX TEPMOMETOOB (CPABHMTENBHOTO WM SKCTPNONALMOHHOTO ThITa) ¢

gcrpohcrsom COXDAHEHVA 1 gnasawm MaKCYIMANHOY TEMEpaTyPbI
NEKTPOMATHUTHAA COBMECTUMOCTb

Snexrponpubopsl TPEBYIOT CrieManbHbix Mep MPEOCTOPOXHOCTA B 06NACTH nex-
TPOMATHHTHOM COBMECTUMOCTIA Y FIOTIKH GbiTo YCTAHOBIIEHbI 1 B3E/IEHb B ACVCTBIE
B COOTBETCTBUM C MHGOpMaLWelt IMC. Pao/3neKTpomarHUTHbIE UaCTOTHBIE MOMEXH

PUM): nomexi MOTYT NOBMVATL Ha U3MePeHHe, €M NMPGOp UCTIONb3YETCA B
SMEKTPOMATHIATHOM M1OME C PBAMOHACTOTON PasHoi M ebiwe 10 BonbT/MeTp, Tem
He MeHee CBOiiCTBa npubopa He GyayT HapyweHs., Cieayer AepKars TepMOVETP Ha
PacCToAHN He MeHee Tmor PaanoYacToTHBIX NePeAaTUMKOB, ol v3bexaTs pa-
AMO4ACTOTHBIX MOMEX.

Chicco Digibaby [BEF] 00! p
MATHITHOM Cpefle, ykasakHoM Hixe. Mokynatens unn nonb3osarens Chicco Digibaby
0009059000000 AomeH yBequTCA B TOM, 4TO OH HCTIONB3YETCA B TaKOW Cpede.
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olumsuz etkilerin Gnlenmesine katkida bulunur ve Grinin olufltugu malzemelerin yeniden
donufitirdimesini saglar. Mevcut ¢p toplama sistemler fle lgili daha detayl bilgi icin yerel
atik bertaraf etme hizmetine veya Urtini satin almifl oldusunuz magazaya baflvurunuz.

RU) AAHHOE U3[ENVE COOTBETCTBYET AWUPEKTUBE 2012/19/EU. MMpyeneribit
Ha npUBOpe CHMBON NEPeNeKHYTO KOP3MHY 0D03HaYET, 410 B KOHLIE CPOKa CRyXObl 310
V317, KOTOPOE CMeQyeT CJa8aTo 8 YTWb OTANSHO OT AOMALLIKIX OTYO08, HEOBXOZANO
CRaTb B MYHKT CO0Da BTOPCHbA (1A N1ePEPAOOTKM NEKTDHYECKO U INEKTDOHHOT annapa-
TYPbi, N CAATb NPOAEBLY NPK NOKyNKe HOBOIA 3KBUBANEHTHOM annaparypbl Tonb3osatens
HECET OTBETCTBEHHOCT 33 C/34Y ﬂpMéUDH B KOHLIe ero CpoKa [ﬂ)%ﬁb\ B CneLuanbHbie Opra-
Hu3aumi cbopa. Hagnexauuuit cBop BTOPCHPbA € noCReRyllLei caayei Craporo npibopa
#a TOBTOPHOE HCTONb308aKHHE, NeDEPaOOTKY U YTUMMBALINO De3 HaHeCeHHR YLepba Okpy-
K3K0LLEeM Cpeae NOMOraeT CHI3NTb OTPULATENbHOE BO3AEICTBIE HA HEE 1 HA 30POBLE 0~
ueﬁ, 3 TaKkKe (HOCO@[TB\/ET TOBTOPHOMY MCMONb30BAHMIO MATEPANOB, U3 KOTOPbIX COCTOUT
w3gienve. bonee noapoGHbie caenenvA 0 umeloLLuXC criocobax cbopa Bol MOXETe nonyuT>
0BDATUBILICH B MeCTHYIO CAyXOY BKBO3a OTXOJI0B WM X€ B Marasu T Bb Kynanu waenve.
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IT) CONFORMITA' ALLA DIRETTIVA EU 2006/66 CE. |l simbolo del cestino barrato riportato
sulle pile o sulla confezione del prodotto, indica che le stesse, alla fine della propria vita utile,
dovendo essere trattate separatamente dai rifiuti domestici, non devono essere smaltite
come fifisto urbano ma devono essere conferite in un centro di raccolta differenziata oppure
ficonsegnate al rivenditore al momento dellacquisto di pile ricaricabili e non ricaricabili nuove
equivalenti. 'eventuale simbolo chimico Hg, Cd, Pb, posto sotto al cestino barrato indica l tipo di
sostanza contenuta nella pila: Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pd = Piombo, L'utente & responsabile
del conferimento delle pile a fine vita alle appropriate strutture di raccolta al fine di agevolare i
trattamento e il riciclaggio. L'adeguata raccolta differenziata per lawio successivo delle pile
esauste al rcicla %wo‘ 3l trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce
ad evitare possibii effetti negativi sullambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo delle
sostanze di cui sono composte le pile. Lo smaftimento abusivo del prodotto da parte dellutente
comporta dann allambiente e alla salute umana. Per informazioni pit dettagliate inerenti i sistemi
di raccolta disponibil, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rfiuti, 0 8l negozio in cui & stato
effettuato lacquisto.

EN) THIS PRODUCT COMPLIES WITH EC DIRECTIVE 2006/66/EC. The crossed bin
symbol on the batteries or ?mdua packindicates that, at the end of their ife, they must not
be disposed of as urban refuse. They must be disposed of separately from domestic waste,
either by taking them to a separate waste d\sfcsa\ site for batteries or by retuming them to
your dealer when you buy similar rechargeable or non-rechargeable batteries. The chemical
symbols Hg, Cd, Pb, printed under the rossed bin symbol, indicate the type of substance
contained in the batteries: Hg=Mercury, Cd=Cadmium, Pb=Led. The user s responsible for
taking the batteries to a special waste disposal site at the end of their lfe, so that they can
be treated and recycled. If the spent batteries are collected correctly as separate waste, the?"
@n be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on botf
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and human health, and contributes towards the recycling of the batteries”
substances. Non-compliance with the norms on battery disposal damages the environment
and human health. For further information regarding the waste disposal services available,
contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the batteries.

ES) CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA EU 2006/66/EC. £I simbolo de la papelera
tachada que se encuentra en las pilas o en a caja del producto indica que las pilas, al
final de su vida itil, deberdn eliminarse separadamente de los desechos domésticos y
no firarse ala basura, sino que deberén emve%avse aun centro de vecoﬁ\da selectiva 0 al
vendedor cuando compre pilas nuevas, recargables o no recargables, simifares. Los simbolos
quimicos Hg, Cd, Pb, situados debajo de la papelera tachada indican el tipo de sustancia
gue contiene la pila: Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Plomo. £l usuario es responsable

le entregar las pilas agotadas a las estructuras apropiadas de veco?\da‘ para facilitar el
tratamiento y el reciclado de las mismas. La adecuada recogida selectiva para el envio
sucesivo de s pilas agotadas al recicae, al ratamientoy a a eiminacion compatible con
el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y
favorece el reciclaje de las sustancias de las que estén compuestas las pilas. {a eliminacion
improcedente deﬂ producto por parte del usuario provoca dafios al ambiente y3 la salud.
Parainformaci detalladas inherentes al d da di les, dirflase
al senvicio local de eliminacion de desechos, 0 a la tienda en la que realizé la compra,

PT) C( COM A DIRECTIVA EU 2006/66/EC. O simbolo do caixote do

lixo com a cruz contido nas pilhas ou na embalagem do produto, indica que as mesmas,
0 terminar a propria vida Util, devem ser eliminadas separadamente dos lixos domeésticos,
nao devem ser eliminadas junto com o lixo doméstico mas devem ser colocadas num centro
de recolha diferenciada ou entreques ao revendedor onde forem compradas novas pilhas
Tecartegaveis ou no recarreqavels equivalentes. O eventual smbolo quimico Hg, Cd, Pb,
existente por baixo do sw’mbo%o do caixote do lixo com a cruz indica o tipo de substancia
contida na pilha: Hg=Merctrio, Cd=Cédmio, Pb=Chumbo. O utente é responsével pela
entrega das pilhas & estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida Ut A recolha
apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento das pilhas gastas a reciclagem, ao
tratamento e a eliminagdo compativel com o ambiente, contribui para evitar possiveis efeitos
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Edpoc pétpnong e Beppokpaciac 32°C (00°F)-429°C (1099°F) z
AcpiBeia: £0,1°C (0°F) S‘SPC(QS GF) 40 0°C (107 6°F),20.2°C [04°F] <35,5°C 5420°C; u [Pro?t:(c{ec:(rgn}a%f&wcvev) U — kor&usu O‘MWZ Radyo ffve;ar{wsl girisimini onlemek igin, RF vericile- i}
Eﬂwoﬁuu[a pmamapia: LR41—L7306%5VDCCr1( \%oogbvqu unatapia Dyrektywa 2mieniona przez dyrektywe rinden en az 1 m mesafede tutun. ﬂomexoyao::‘gay%(()vggwwmwamnhr
000 mpaypamikric pérpnang 10°C - 35°C (50° - 95°F), H oxenikr) uypacia kulalvetar
QU300 0T0 15%KaI 0 95% Kl e UTIGKETTOL OE OUTUIar; 700%;(}1060 hPa Parta produkcyna Chicco Digibaby BEE] 0000905900000, asagida belirtlen ozeliklerdeki elekiroman- Fenere
Avolevden wghyn ddpea (ufc 10000 perproec Kod w katalogu produktu yetikortamda kullanimak izere tasarlanmistrr. Chicco Digibaby BEE] 0000905900000 Yupexgena LOMALHAA
inebo . . » ihazini satin alanlar veya kullananlar, cihazin bu dzellikleri kargilayan bir ortamda kul- 3PABOOXDE- CPELA)
/ﬂf Eninebo Bepuokpaoiac yia ™ awtrionor-25°C-55°C [=I=] Upowainiony przedstawiciel europejsk lanidigindan emin olmalidirar HeHiA
%) Quhdre ™ auakeur oe yipo oteyud, Eninedo Bpuokpaaiac yia T auvtripnon: 20%-85%
’ 3 /N Ostrzezenie kullanim bilgil | IMEKTPOCTAT- +8 KB KOHTaKT
&3 Eioxananapucrir atyc 00610 Q€ Z9kCEz et et st v Omac oot e WBROI00A2 458,241 848, 15 Baosx
IX‘ Turuarou el pappoate Timou BF o7 pejska dyrektywa 93/42/EWG dotyczaca wyrobow medycznych. Olgu Profesyonel sagik tesisleri ¥ ORTAM EVSEL?)
1p22 PoBudc noootaoiac evdvia oty ioodo )\umpﬁwvxgmumnmv dlaotdoewv/diapé- Instrukgi obsfugi Iletilen ve SRR 1T PaguosactoTHble : ;;g m? 27Mm
: = Termometr Cyfiow Grup 1 5B i a h AM Ha
Tpov > 12 mm Katuypv Qv ugioTatal oTahat we KNion 15° o oyéan e To mpoidv. T Cyfrony WS% %FLAR\ ) o150 ize;;gg;«aww M3K61000-4-3 ) 30% AM s
THly
Kataokevaotr (manufacturer) X vaciore
ul (0Bnyia 93/42/EOK dmuc Tpomororifike ano Ty oBnyia 2007/47EK) Zgodny z dyrektywa 93/42/EWG dotyczaca wyrobdw medycznych (MDD), zmienio-
ng dyrektywa 2007/47/WE Zgodny z norma EN 12470-3:2000+A1:2009 Termometry Harmonik bo- COOTBETCTRYET TPESOBAHUAM
Maprida napaywync lekarskie - Czesc 3: Elektryczne termometry kompaktowe z urzadzeniem maksy- 2ulma ve gerilim Geger Deg TPVMESAHVE: JononHTEHYD
) X malnym (nieprognozujace i prognozujace) dalgalanmalan/ : WHOOPMALMIO O PACCTORHKAX, KOTO-
Kubikdc avagopdc otov katdhayo ripoidvrog KOMPATYBILNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA tiregmeler poie Heobxomo cobnonars Mexay
. . Urzadzenia elektromedyczne wymagaja szczegdlnych $rodkéw ostroznosci w MIEPEHOCHBIM 1 MOBMNBHBIM - PaUO-
EtovatoSomuévog avimpdatwriog ot Eupim kwestii kompatybilnosci elektromagnetyczne i trzeba je instalowac oraz urucha- 3) Cihaz, ev ortaminda veya Frofesyane\ saik tesislerinde kullanimak tzere tasarlan- SaCTOTHBM  000py0BaH#EM (“
A7 miac zgodnie z podanymi informacjami na temat kompatybilnoci elektromagne- mistir ve 6zelikle hastanelerde ve Kliniklerde ayakta hasta tedavisi/tansi icin tahsis Tons Boane garnamy)  Chicco Digibaby [Ref]
el tyczne] Interferencja czestotliwosci radiowych/elektromagnetycznych (CEM/RFI): ediimis odalarda ve hastane servislerinde kullaniabili. GMF 15inif B (CISPR 1) igin BecrpoBogor0 000090599000/?0‘ MOngOA 3anpociTy
C € Liuavon CE pe apbyo mnm‘ugwn( Tou Koworoinuévou Opyaviopou. Autd Sefyvet odczyty pomiaréw mogg podlegac zakloceniom, jezeli urzadzenie jest uzywane kabul ediebiliren kistlaycisinilar dikate alinmis ve uygulanmigtc 06opyaoBaHHA M3K 61000-4-3 éxggmfewWgﬂaﬁhﬁo‘o;‘g:‘ IEEOV
S QUOPOWON TG EUpLITGIKAC 00nyia 93/42/E0K aTiC IaTpOTEVOROYIKEG OUOKEUEC w polu elektromagnetycznym o czestotliwosci radiowej wyzszej iz 10 Volt/metr, pagrosactor- b
EPRLOITICERLTOR oy oo Jednak parametry robocze urzadzenia nie zostang zmienione w sposob trwaly. Aby ici i bilgileri ik bag HOM CBAs ﬁ;&%@;@myﬂmﬁ:ﬁ&“&%E@;ﬁgﬁ
eygeipibio odnyiaw uniknac interferencji radiowych, termometr nalezy trzymac w odlegtosci co naj- TeM He MeHee, XeTareoHo epKars
mniej 1 m od nadajnikow nadajacych na czestotliwosciach radiowych. Badiskliktest seviyel TEPMOMETD Ha COOTBETCTBYIOLEM Pac-
~== ¥nguoko Gepoperpo egaiiktestsevyete CTORHMH (He Mexee | M) OT MOBWTbHbIX
JULHop@AvETat e T odnyia MDDI3/42/CEE ka1 2007/47/CE Chicco Digibaby 0000905900000 jest przeznaczony do uzytku w otoczeniu Olgu Profesyonel ORTAM ;i”;g;‘;?fmﬂﬁig& @’é@?;ammx
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IT) QUESTO PRODOTTO E CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE. | smbalo del
cestino barrato riportato sull apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita
utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in
un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure
ficonsegnato al rivenditore al momento dellacquisto di una nuova apparecchiatura
equivalente. L'utente & responsabile del conferimento dellapparecchio a fine vita alle
?ﬂ)vopnale strutture di raccolta, Ladeguata raccolta differenziata per [awio successivo
fellapparecchi | riciclaggio, al rattamento e allo smaltimento
compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e
favorisce il riciclo dei materali i cui camf:osto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del
grodouo da parte dellutente comporta delle sanzioni amministrative stabilite per legge.
er informazion pil dettagliate inerenti i sistem i raccalta disponibil, rivolgersi l servizio
locale di smaltimento rifiufi, 0 al negozio in cui & stato effettuato Iacquisto.

EN) THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE DIRECTIVE 2012/19/EU. The crossed bin
symbol on the appliance indicates that the product, at the end of it life, must be disposed
of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for
electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another
similar appliance. The user s responsible for taking the af)phance toa sEec\a\ waste disposal
site at the end of its life. If the disused appliance is collected correctly as separate waste,
it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on
both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product’s
materials, For further information ve%ardmg the waste disposal services available, contact
yourlocal waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

ES) ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE. E| simbolo de la
pafe\eva barrada que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida
utl, deberd eliminarse s?avadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberd
entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electronicos o al
vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. E\ usuario es responsable de entregar
el aparato agotado a as estructuras apropiadas de veco’g\da La adecuada recogida selectiva
para el envio sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a a eliminacion
(omﬁat\b\e con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente
}y)en a salud y favorece erl vet‘\‘dije deh\os materiales delos Que esté compuesto el producto.
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satide e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais as pilhas
530 COMPOStas. Se 0 tente nao respeitar estas indicagdes prejudica o ambiente e a saide
humana. Para informagoes mais detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponives,
procure o senvigolocal de eliminagao de lixos, ou diriia-se a loja onde foi efectuada a compra.

DE) KONFORMITAT MIT DER EU-RICHTLINIE 2006/66/EC
Die durchgestrichene Abfalltonne, die auf den Batterien oder auf der Produktpackung
abgebildef ist, bedeutet, dass diese, da sie nach dem Ende ihrer Betriebszeit getrennt
von den Haushaltsabféllen zu entsorgen sind, nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden
dirfen, sondern entweder an einer Sammelstelle fiir Altbatterien abgegeben werden oder,
bei Kauf neuer, gleichwertiger wieder aufladbarer und nicht wieder aufladbarer Batterien
gben werden mssen. Das eventuelle chemische Symbol Hg,
Cd, Pb unter der durchgestrichenen Abfalltonne gibt den in der Batterie enthaltenen
Substanztyp an: Hg = Quecksilber, Cd = Kadmium, Po = Blei. Der Verbraucher it in jedem
Falle verantwortlich fiir die ordnungsgemae Entsorgung der Batterien nach Ende der
Betriebszeit, um deren Verarbeitung und Recycling zu e%ewchtem Nur bei Abgabe der
Batterien an einer geeigneten Sammelstelle ist es maglich.

FR) CONFORMITE A LA DIRECTIVE EU 2006/66/EC
Le symbole de la poubelle barrée apposé sur les piles ou 'emballage du produit indique
qua lafin de la vie du produit, celui-ci doit étre traité séparément des ordures domestiques,
non pas jeté comme un déchet urbain mais envoyé dans un centre de tri sélectif pour
appareils électriques et électroniques, ou remis au revendeur au moment de I'achat de
nouvelles piles rethavgeab\es ou non rechargeables. Le symbole chimique Hg, Cd, Pb
le barrée indique la substance contenue dans la pile : : Hg=Mercure,
Cd=Cadmium, Po=Plomb. L'utilisateur est responsable de lenvoi des piles en fin de vie
aux structures de récupération appropriées pour en facilter e traitement et le recyclage.
Un tri sélectif adéquat pour envoyer I'appareil inutilisé au recyclage, au traitement ou
4 une élimination compatible avec fenvironnement aide & prévenir d'éventuels effets
négatifs sur lenvironnement et la santé et favorise le recyclage des matériaux contenus
dans les pies. L'élimination abusive du produit par ['utilisateur provoque des dommages
a lenvironnement et compromet la santé. Pour plus dinformations sur les systémes de
ramassage disponibles, adressez-vous au service local en charge du ramassage des ordures
0U aumagasin ol a été acheté le produt

NL) CONFORM DE EU-RICHTLLIN 2006/66/EC. Het symbool met de doorgestreepte
wuilnisbak op de batterien, of op de verpakking van het product, %eeﬂ aan dat deze op
het einde van hun levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelik afval en niet
als gemeentelik afval moeten worden afgedankt, maar hiervoor naar een centrum voor
gescheiden afvalophaling moeten worden gebracht, of worden terugbezorgd aan de
verkoper op het moment waarop nieuwe gelijkaardige niet oplaadbare batterijen worden
aangekocht. Het eventuele chemische symbool Hg, Cd, Po onder de doorgestreepte
vuilnisbak geeft de inhoud van de batterij aan: Hg=kwik, Cd=cadmium, Pb=lood. De
gebruiker is er verantwoordelifk voor de batterjen op het einde van hun levenscyclus
naar een structuur voor afvalophaling te bven%en om de verwerking en de recycling
envan te bevorderen. Een goede gescheiden afvalverwerking om de afgedankte batterijen
vewo\iem naar de recycling te sturen en overeenkomstig het milieu te behandelen en af
te danken, draagt ertoe bij mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid
te voorkomen en bevordert de recycling van de materialen waaruit de batterijen bestaan.
Als het product llegaal door de gebruiker wordt afPedanh, heeft dit schade aan het milieu
en de gezondheid tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van
dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor
afvalophaling of tot de winkel waar u het product hebt gekocht.

GR) ZYMMOPOQZH ME THN OAHTIA EU 2006/66/EC. To olbolo e To Dlaypapévo
kahdBl, mou avaypdgerar aTiC pmatapieg f om duokeuaola Tou MpoiéuToc, uroderviel 61
ol ataieg, 01 Téhog TG (¢ Toug Gev mpéret va ugloravial Ty ene€epyaoia Ty Kowiv
QTG QOPPINNGTLY, TIDEMEL VO ATOpAITTOVTEY, YWPIOTd and T aAa OIKiakd anoppiyara,
ot diKa KEVTpa anoppIynG ke avak(Khwong pmotapiiv 1} va miapadiSovtal atov muknT katd
MV 0Y0PG KANOUPYILY TIADOLON ENVGOPTICOHENYY 1} W ENQVOQORTILOUEVIY UMaTADIDN.
To ynuikd abpoho Hg, Cd, Pb, mou avaypagerat kit ano To iaypappévo kahd unodeviel
Yk ougia Tou TiEpigxou o1 pmatapieg; Hg=Y0pdpyupoc, Ca=Kaduo, Po=Mokuddoc, O
Jorom eyel Ty eublvn yia Tv andppin Twv pratapidy ota katdhnha kévipa avakUkhwang
H awor avaxukhwon, eneéepyaoia B Kataotpog Tou npoidviog ouBaket oy mpootacia
Tou MepIBakOVTOC Kal TG Uyelag KoBiic kot o avax(khwon Twv UAKGV ané Ta onoia elval
VEC Ol umatopieg. M 0 TOUG KaVOVIOHO0G ampoIYNG T pmartapicy
ané o ypriom Bhéme 1o nepifablov kat T Brdata uyela. M mo Aemoyepeic mnpogopieq
aETIKa pe TV avakkhwon Kt enegepyaaia Twv amoppipdTwy, aneubuvBerte ot katd Tonoug
UNNPEGIE } OTO KOTATNUA 0YOPAC TOU MPoi6vToG,

PL) ZGODNOSC Z DYREKTYWA EU 2006/66/WE. Symbol przskedloneqo pojemnica
na kolkach znajdujacy sie na bateriach lub na opakowaniach produktu oznacza, ze” baterie
na_ koniec okresu uzytkowania, oddzielone od odpaddw domowych, nie moga zostat
unieszkodliwione jako normalne odpady miejskie, ale powinny zosta¢ przekazane do centrum
zhiork selektywnej lub oddane w punkcie sprzedazy w momencie zakupy bateri adowalnych i
rownorzednych niefadowalnych nowych. Ewentualny symbol chemiczny Hg, Cd, Pb, znajduaqty
sie pod przekreslonym pojemnikiem oznacza vodzaé substancji znajdujacej sie w baterii: Hg=Rte¢,
(Cd=Kadm, Po=Olow. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie zuzytych baterii do
odpowiednich struktur zoiorki odpadow w celu ulatwienia procesu przetwarzania i recyklingu.

Ipowiednia zbidrka selektywna majaca na celu poddanie zuzytych baterii procesowi recyKlingu,
pretwarzania | unieszhodliviania przyjaznego érodowisku przyczynia Sie do zmniejszenia
moziwego, negatywnego wptywu na Siodowisko i na zdrowie Crlowieks, a takze ulatwia
recyk \cjiw nich zawartych. Niewladc produktu przez uzythownika

arainformaci dirfase

i disponioles,
al senvicio local de eliminacion de desechos, 0 a la tienda donde comprd el aparato.

PT) ESTE PRODUTO E CONFORME A DIRECTIVA 2012/19/UE. O smbolo do lixo com
a barra contido no aparelho indica que o produto, 3o terminar a propria vida (til, deve ser
eliminado separadamente dos lixos domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha
diferenciada para aparelhagens eléctricas e electrnicas ou entregue ao revendedor onde
for comprada uma nova aparelhagem equivalente. O utente é responsavel pela entrega do
ifave\ho as estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida Util. A recolha apropriada
iferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado 2 reciclagem, ao
tratamento e a eliminagio comgan\/[e\ (‘om o ambiente, contribui para evitar possivels efg\\o&
b alide e faciltar a reciclagem d
& compostoPara informagdes mais detalhadas inerentes aos sistemas de recoha dws;;onivews,
procure o servico local de eliminagao de lixos, ou dirja-se & loja onde foi efectuada a compra.

DE) DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DER RICHTLINIE 2012/19/EU. Die durchgestrichene
Abfalltonne, die auf diesem Gerat abgebildet st, bedeutet, dass dieses Produkt nach dem Ende
seiner Betriebszeit getrennt von den Haushaltsabféllen zu entsorgen ist. Entweder sollte es
an einer Sammelstelle fir elektrische und elektronische Altgeréte abgegeben werden oder,
bei Kauf eines neuen Gerats, dem Verkaufer zurickgegeben werden. Der Verbraucher ist in
jedem Falle verantwortlich fur die ordnungsgeméfie msovgung des Gerats nach Ende der
Betriebszeit. Nur bei Abgabe des Geréts an einer geeigneten Sammelstelle ist es maglich
das Produkt so zu verarbeiten, zu recyceln und umweltgerecht zu entsorgen, dass einerseits
Werkstoffe und Materialien wieder verwendet werden konnen und andererseits negative
Folgen fir Umwelt und Gesundheit ausgeschlossen werden. Nahere Auskunft bekommen Sie
beiihrem rtlichen Amt fir Abfallentsorgung oder bei lhrem Handler.

FR) CE PRODUIT EST CONFORME A LA DIRECTIVE 2012/19/UE. Le symbole de la
poubelle barrée sur \’a;zfavew\ md\gue que ce produit, & la fin de sa proFre vie utile, devra
étre traité séparément des autres déchets domestiques ; i faudra donc apporter dans un
centre de collecte sélective pour les appave\Hages electriques et électroniques, ou bien le
remettre au revendeur lors de Iachat d'un nouvel appareillage équivalent. Lutilisateur est
responsable du retour de [appareil, & la fin de sa vie, aux structures de collecte appranées
Une collecte sélective adéquate, visant & envoyer Iappareil que fon nutilise plus au
recyclage, au traitement et a [élimination compatible avec lenvironnement, contribue a
&viter les effets négatifs possibles sur lenvironnement et sur la santé, et favorise le recydage
des matériaux dont le Frodml est composé, Pour obtenir des renseignements plus detaillés
ur les system llecte d les, sadresser au service local d' des déchets,
ou bien au magasin ol fappareil a été acheté.

NL) DIT PRODUCT IS CONFORM DE RICHTLIN 2012/19/EU. Het symbool met de
doorstreefte wuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn
levenscyclus afzonderljk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt
en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van
elektrische en elektronische apparatuur wordt ?ebracht of wordt terugbezorgd aan de
verkoper op het moment waarop een nieuw geljkaardig apparaat wordt aangekocht. De
gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar
een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met
het 0og op de daaropvolgende Tecyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van
hetapparaat draagt bij tof het voorkomen van moge\gke negatieve invioeden op het milieu
en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is
samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en
de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de
winkel waar u het product hebt gekocht.

GR) TO MPOION AYTO EINAI EYMOQNO ME TON EYPQMAIKO KANONIZMO
2012/19/EE. To abuBoko pe Tov diaypayiuévo kdbo mou unidpyel otr ouokeur urioderviel
61 10 Mpoidy, 010 TéhOC TG wpéhiung (wig Tou Tpéner va diamiBeTal EeywpIoTa and
0 OIKIOKG aMoppiyaTa Kal Vo PETAQEQETAL OE KATIOIO KEVTPO OURNOYAC MAEKTOIKGV
Kat NAEKTPOVIKGY GUOKEUWV 1] va. EMOTPEPETal 010V PETanWANTA KaTa TV ayopa Hiag
KaoUpyiaG avtioronynG ougKeuric. O ypAoTne éxeL Ty euBlvn LETaPOpAC T OUOKEUAG
gToV KaTaMNMO Y@Po cuMhoyriC katd 1o Tehog TC woeNNG (wig TG H kataMnin
Sladkacia cuhoyrc enmtpémel Ty avakdkhwon, enegepyaoia kar oikohoyiry BidBeon
TV GYONOTWY QUOKEUGV KaI OUBAMEl 0TV QOQUY 0pVTIKGY ENTTGIoEWY yia
10 TepiBaNov kat v uyela. lia TePIoodTEQE; MANPOYOpIEC OxETIKA W Ta diabéaiia
ougTrAuaTa oulhoyric, napaxahoULE ameuBUVBEITe OTIC KATd TOMOUG ONUOGIES UMNPECTES
1} 0T0 KaTd i GOGTE Tr) CUOKEUN,

Th Yoo

PL) PRODUKT SPELNIA WYMOGI ZARZADZENIA 2012/19/UE. Symbol
przekreslonego kosza znajdujacy sie na urzadzeniu oznacza, ze wyrobu nim oznaczonego
nie wolno wyrzuca¢ wraz innymi odpadkami domowymi. Po zuzyciu produkt nalezy
oddac do punktu zbiorki odpadow urzadzert elektrycznych i elektronicznych lub zwrdcic
90 sEvzedawcy Uzytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urzadzenia, gdy przestanie go
uzytkowac do odpowiedniego punktu zbiérki odpaddw lub do sprzedawicy. Odpowiednia
segregacia $mieci w celu pdfniejszej obrébk, odzysku lub zniszczenia przyczynia sie
do unikniecia neqat%wnych efektow na $rodowisko | na zdrowie oraz umozliwia odzysk
surowcow, z ktorych wykonano produkt. W celu uzi/skama saczegolowych informagji
dotyczacych dost pn{ch punktow zbiorki odpadow nalezy zwrécic sie do lokalnej stuzby
oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt zostal zakupiony.

TR) BU URUN 2012/19/AB DIREKTIFINE UYGUNDUR. Cihazin (zerinde bulunan (zeri
¢izili sepet sembolg, Urintn kullanim Gmriinin sonunda ev atiklanndan ayri olarak bertaraf
edilmesi gevekﬂ%\ dogrultusunda, elektrikli ve elektronik cihazlanin yeniden danifitirdimesi
\ﬁm aynfftirmali bir ¢Op toplama merkezine gotiriimesi veya benzer yeni bir cihaz satin
alindiginda GrdnGin saticiya teslim edilmesi gerektiini belirtr. Kullanici, cihazin kullanim
Smriindn sonunda, cihazin uygun toplama merkezlerine tesliminden sorumludur. Kullanim
omrindn sonuna ulafimil (\%azm Gevreye uygun yeniden donifitirdime, ifilenme ve
bertaraf edilmesine yonelik uygun ayrfitrmali ¢op toplama, evre ve saglik Uzerindeki olasi

pawoduje szkodliy wplyw na $rodowiskoi na zdrowie cowieka. W(e\uuzrskama szczegdiowych
informacji o dostepych systemach zbiérkd awrdcic sie do struktur lokelnych zgimuaeych sie
unieszkodliwianiem odpadow lub do sklepu gdlzie produkt zostal zakupiony.

TR) BU URUN EU 2006/66/EC DIREKTIFINE UYGUNDUR. Pillern y2 d irinin konfekshyonu
de bulunan Gz cizli sepet sembold, pillrin kull d

olarakyok edil kiigi dog kent aug) gioi bertaraf edimeyerek I bir cop
toplama merkezine gutuvuTmes\ veya §arH edilebilr y3 da sa] ecilemeyen ayni degerde pillr satn
alindiginda tikenmis pillerin saticya teslim ediimesi gerektigini belirtir. Uzeri cizl sepetin altinda
zev alan Ho, Cd, Pb kimyasal semboller pilin icerdiqi maddeyi belirir: Ho=Merkiir, Cd= Kadmiyum,
b= Kursun. Kullani pillein kullanim omrGiniin Sonunda, bunlanin uygun toplama merkezlerine
teshmméen sorumludur. Kullaim omriinin sonuna ulasmis pillerin’ cevreye uyqun yeniden
donustiriime, islenme ve yok edilmesine yonelik uygun aynstirmal ﬁop Ior\ama, cevre ve saglik
{izerindeki olasI olumsuz efkilerin Gnlenmesine katkida bulunur ve pillerin ol ustugu malzemelerin
e dlar. Mevcut ¢op toplama sistemleri le gl dah: fibilgiiin yerel

eya Urind satin al g Gazaya b

atikyok

RU) COOTBETCTBIE JAVPEKTUBE EU 2006/66/EC. [Tovenentii wa Garapeiicax, i Ha
YIaKOBKE U3fJeNA CYMBON MEpeyenKHyTON KOp3Mbl 0B03HaUBET, 4TO B KOHLIE CpoKa CryxO
{Garapeex, OHt He JOMXHH nepepaBaTHiBaTSCA Kak 0DbiHble JOMLIKYE OTXOTH, a MOMIeKaT
Clave B MyHKT céoga BTOPCPbA /1A NEPEpabOTKY, W MDOZ3BLY MDY MOKYTIKE HOBBIX ne-

A DaTapeex wik GaTapeex. 3uaKit XmUecKi
3newmenT08 Hg, Cd, Pb, noweulerHyE nof CHUBONOM NepeyepKHyTOR KOp3#Hbl, 0003HauaeT THn
BELECTR3, COfepkalLeroca 8 Gatapeitke: Hg=Mepkypii, Cd=Kagmui, Pb=Canrew Morpebi-
Teflb HECET OTBETCTBEHHOCT> 3a sy GaTapeex B KOHLE CPOKa X CIYAGH 8 CiewyanbHble op-
raHi3aL CBOPa C Uenbio CiocobCTa0BaTb NepepaboTke  peyTuAvaAv. Hanexawit céop
BTOPCHIbA C MOCTEYOLel Cjavelt MCTONb308aHHbX GaTapeex Ha MIOBTOpHOE UCMONb30BaHHeE,
nepepaboTy 1 YTU3aLI 063 HaHeCeHHs yepBa OKpyXaiuiei CpEfe MIOOTaET CIBUTS
OTOMUATENbHOR BO3EVICTBIE Ha Hee 1 Ha 310POBbE NIOJEH, A TakXe CTIOCOCTBYET NOBTOPHOMY
UCTI07b3083HH10 BEUIECTER, 13 KOTOPOTO COCTOAT Batapeikin. CaMOBOMGHaR yTWIM3ALIA u3fle-
s TIoTPeGUTENeN BneveT 33 CoB0/ yuiepd oKkpyKaolei Cperle W 310pOBLI0 Niofie. Bonee:
N0ApOGHSIE CB2feHAR 08 MverwLuKCs cnocoBax cGopa Bbl MOKeTe nonyuMTs, 0BpaTvLLICs B
MECTHyI0 CryX6y 858033 OTXOI08 WK Xe B Marasu, e Bol Kyrunv v3gene.
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